= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

Commande n°.: UPA-04241-12 Date  30.08.2012

N° rapport d'essai UPA12-010555-1

Informations sur les échantillons

Echantillon-n® 12-104132-01 12-104132-02 12-104132-03

Date de réception: 22.08.2012 22.08.2012 22.08.2012

Daskgration N° 630 du N° 641 du La Fabrique 1 du
20/08/2012 20/08/2012 21/08/2012

Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 250 ml 250 ml 250 ml

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 22.08.2012 22.08.2012 22.08.2012

Fin des analyses: 30.08.2012 30.08.2012 30.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon 12-104132-01 12-104132-02 12-104132-03
e et R LR ;;lg;?zg:lz ;I;lgg:zg;jz 53 5?53723?21
Parameétre Unité LQ

pH MB 7.5
Matiére séche % mass MB 0,1 96,5 97,1 93,8
Teneur en eau % mass MB 0,1 35 2,9

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments
N? d'échantillon 12-104132-01 12-104132-02
Lk ; ik i N° 630 du N° 641 du
Désignation d'échantillon 20/08/2012 20/08/2012
Paramétre Unité LQ
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,69 0,93
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' WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-010555-1

Commande n°.:

UPA-04241-12

Date  30.08.2012

Métaux
Eléments
N° d'échantillon 12-104132-01 12-104132-02
- . , : N° 630 du N° 641 du
Désignation d'échantillon 20/08/2012 20/08/2012
Parameétre Unité LQ
Antimoine (Sb) mgrkg MS 51 37
Arsenic (As) ma/kg MS 200 150
Baryum (Ba) mg/kg MS 44 81
Plomb (Pb) mg/kg MS 6600 1900
Cadmium (Cd) mg/kg MS 1.7 55
Chrome (Cr) mg/kg MS 37 46
Fer (Fe) mgrkg MS 72000 65000
Cuivre (Cu) ma/kg MS 210 70
Manganése (Mn) mgrkg MS 2600 2600
Nickel (Ni) mg/kg MS 22 27
Sélénium (Se) ma/kg MS <5 <5
Zinc (Zn) mg/kg MS 490 1100
Préparation d'échantillon
N° d'échantillon 12-104132-01 12-104132-02
. . - ’ N° 630 du N° 641 du
Désignation d'échantillon 20/08/2012 20/08/2012
Paramétre Unité LQ
Minéralisation a l'eau régale MS 28.08.12 28.08.12
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-010555-1 Commande n®.: UPA-04241-12 Date  30.08.2012

Informations sur les échantillons

Echantillon-n® 12-104132-04 12-104132-05 12-104132-06

Date de réception: 22.08.2012 22.08.2012 22.08.2012

Désignation La Fabrique 2du |La Fabrique 3du |La Fabrique 4 du
21/08/2012 21/08/2012 21/08/2012

Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 250 ml 250 ml 250 ml

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 22.08.2012 22.08.2012 22.08.2012

Fin des analyses: 30.08.2012 30.08.2012 30.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N°® d'échantillon 12-104132-04 12-104132-05 12-104132-06
o . . La Fabrique 2 La Fabrique 3 La Fabrique 4
Designatian disehantilion du21/08/2012  |du 21/08/2012  |du 21/08/2012
Parameétre Unité LQ
pH MB 7.5 6,9 7.2
Matiére seche % mass MB 0,1 93,3 94 1 85,8
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Teél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-010555-1

Informations sur les échantillons

Commande n°.: UPA-04241-12

Date  30.08.2012

Echantillon-n® 12-104132-08
Date de réception: 22.08.2012
Désignation lz'? !ggfzr(iﬂuze G.du
Type d'échantillons: Sol

Récipient: 250 mi

Nombre de récipients: 1

Début des analyses: 22.08.2012

Fin des analyses: 30.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon

12-104132-08

Désignation d'échantillon

La Fabrique 6
du 21/08/2012

Paramétre Unité LQ

pH VB 7,5

Matiere séche % mass MB 0,1 86,7
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RCS Vienne 423 257 542 - APE 71208



= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 {0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-010555-1

Méthode

Matiéres séches

Minéralisation & I'eau régale - Meth.int. MINE version 5
Métaux/Elements (ICP-OES/ICP-MS) sur matiére solide
Mercure (Hg) sur matiére solide

pH sur matiére solide

Commande n°.: UPA-04241-12 Date  30.08.2012
Norme Lieu d'analyse
NF ISO 11485(A) Waessling Altenberge (D)
Selon NF ISO 11466(A) Wessling Altenberge (D)
NF EN ISO 17294-2/ ISO 11885(A) Wessling Altenberge (D)
ISO 16772(A) Wessling Altenberge (D)
ISO 10390(A) Wessling Altenberge (D)

MB Matiéres brutes
MS Maliéres séches
David Hardy
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

La‘;m Wessling, 5 rue de_la Terre de Feu Les Ulis, 91978 Courtaboguf Interlocuteur: David Hardy
o Ligne directe: +33 (0)16 447-6565
ICF Environnement E-Mail: d.hardy
Madame Rozenn CORRE @wessling.fr
Domaine du petit Arbois Bat. Laennec BP
78
13545 Aix en Provence

AlX/12/085 - BRGM St Félix
Prélévement du 13/08/2012 1 ¢
N° rapport d'essai UPA12-010410-1 Commande n®.: UPA-04199-12 Date  28.08.2012

Page 1 de 4

Résultats d'analyses sous réserve du flaconnage regu (hors flaconnage Wessling) et du respect des conditions de conservation des échantillons
jusqu'au laboratoire d'analyses.

Les méthodes développées par les laboraloires WESSLING d'Allemagne sont accréditées par le DAR n"DAP-PL-1237.90, reconnu par le COFRAC.
Les méthodes développées au laboratoire WESSLING de Lyon sont accréditées par le COFRAC section essais n°1-1364.

Portées d'accréditation DAR et COFRAC communiquées sur demande.

Les méthodes couverles par I'accréditation EN ISO 17025 sont marquées d'un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Le site de Wessling Paris n'est pas couvert par I'accréditation des laboraloires d'essais selon la norme EN ISO 17025

Les résultals ne se rapportent qu'aux échantillons soumis & l'essai.

Ce rapport d'essai ne peut étre repreduit que sous son intégralite et avec l'autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 1702§)\RL au capite) d £0917,20 €
RCS Vienna 423 257 542 - APE 71208



= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai

UPA12-010410-1

Commande n°.: UPA-04199-12 Date

Informations sur les échantillons

28.08.2012

Echantillon-n® 12-102251-02 12-102251-03

Date de réception: 17.08.2012 17.08.2012

Désignation N° 465 du N° 498 du
13/08/12 13/08/12

Type d'échantillons: Sol Sol

Récipient: 1 flacon 1 flacon

Nombre de récipients: 1 1

Début des analyses: 17.08.2012 17.08.2012

Fin des analyses: 28.08.2012 28.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon 12-102251-02 12-102251-03
Désignation d'échantillon :l;,gg?.‘gu T;lgg%gu
Paramétre Unité LQ

pH MB 8 7,5
Matiére séche % mass MB 0,1 95,9 84,2
Teneur en eau % mass MB 0,1 41 15,8

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments
N° d'échantillon 12-102251-02 12-102251-03
5 : i ; N° 465 du N° 498 du
Désignation d'échantillon 13/08/12 13108/12
Paramétre Unité LQ
Mercure (Hg) mg/kg MS 1,6 1,8
Métaux
Eléments
N° d'échantillon 12-102251-02 12-102251-03
. . - - N° 465 du N° 498 du
Désignation d'échantillon 13/08/12 13/08/12
Paramétre Unité LQ
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapportd'essai UPA12-010410-1 Commande n°.: UPA-04199-12 Date  28.08.2012
N® d'échantillon 12-102251-02 12-102251-03
Antimaine (Sb) mg/kg MS 37 100
Arsenic (As) mglkg MS 260 1500
Baryum (Ba) mgrkg MS 140 50
Plomb (Pb) mg/kg MS 4600 22000
Cadmium (Cd) mg/kg MS 15 11
Chrome (Cr) mgkg MS 13 19

Fer (Fe) mglkg MS 69000 220000
Cuivre (Cu) mg/kg MS 91 140
Manganése (Mn) mg/kg MS 1500 2600
Nickel (Ni) mglkg MS 14 21
Sélénium (Se) mglkg MS <5 <5
Zinc (Zn) mgkg MS 8600 4600
Préparation d'échantillon

N® d'échantillon 12-102251-02 12-102251-03
Désignation d'échantillon ?;Igg?lgu ?;!g:f,lgu
Paramétre Unité LQ

Minéralisation a l'eau régale MS 22.08.2012 22.08.2012
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SARL au capital d2 £0917,20 €
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 {0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-010410-1 Commande n®.: UPA-04199-12 Date  28.08.2012
Méthode Norme Lieu d'analyse

Matiéres séches NF ISO 11465(A) Wessling Altenberge (D)
Minéralisation a I'eau régale - Meth.int. MINE version 5 Selon NF I1SO 11466(A) Wessling Altenberge (D)
Métaux/Elements (ICP-OES/ICP-MS) sur matiére solide NF EN ISO 17204-2/ ISO 11885(A) Wessling Altenberge (D)

Mercure (Hg) sur matiére solide 1ISO 16772(A) Wessling Altenberge (D)

pH sur matiére solide ISO 10390(A) Wessling Altenberge (D)

MB Matiéres brutes

MS Matiéres séches

David Hardy

David HARDY |
Directeur de site

e e—
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SARL au capital de 50917,20 €
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

Lago Wessling, § rue de la Terre da Feu Les Ulis, 91978 Courtaboeuf Interlocuteur: David Hardy
== Ligne directe: +33 (0)16 447-6566
ICF Environnement £-Mail -
Madame Rozenn CORRE @wessling.fr
Domaine du petit Arbois Bat. Laennec BP
78
13545 Aix en Provence { f‘u
b

le 17 5P, 2012
Aix 12/085/ IR - BRGM St Félix
Prélevement du 21 et 22/08/2012 SDLS
N° rapportd'essai UPA12-010645-1 Commande n°.: UPA-04282-12 Date  31.08.2012

Page 1 de 8

Résultats d'analyses sous réserve du flaconnage regu (hors flaconnage Wessling) et du respect des conditions de conservation des échantillons
jusqu'au laboratoire d'analyses,

Les méthodes développées par les laboratoires WESSLING d'Allemagne sont accréditées par le DAR n°DAP-PL-1237.90, reconnu par le COFRAC.
Les méthodes développées au laboratoire WESSLING de Lyon sont accréditées par le COFRAC section essals n°1-1364.

Portées d'accréditation DAR et COFRAC communiquées sur demande,

Les méthodes couvertes par I'accréditation EN I1SO 17025 sont marquées d'un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Le site de Wessling Paris n'est pas couvert par |'accréditation des laboratoires d'essais selon la norme EN 1SO 17025

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a l'essai.

Ce rapport d'essai ne peut é&tre reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025)
SARL au capital da 50917,20 €

RCS Vienne 423 257 542 - APE 71208



= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai UPA12-010645-1

Informations sur les échantillons

Commande n°.:

UPA-04282-12

Date  31.08.2012

Echantillon-n® 12-105526-01 12-105526-02 12-105526-03
Date de réception: 24.08.2012 24.08.2012 24.08.2012
Désignation N°® 756 21/08/12 N° 766 21/08/12 N° 792 21/08/12
Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 1 verre 1 verre 1 verre
Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 24.08.2012 24.,08.2012 24,08.2012

Fin des analyses: 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon 12-105526-01 12-105526-02 12-105526-03
Désignation d'échantillon N° 756 21/08/12 N° 766 21/08/12 N° 792 21/08/12
Paramétre Unité LQ

Matiére séche % mass MB 0,1 97,5 88 95,1
Teneur en eau % mass MB 0,1 25 12 4.9

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments

N° d'échantillon

12-105526-01

12-105526-02 12-105526-03

Désignation d'échantillon

N° 756 21/08/12

N° 766 21/08/12 N° 792 21/08/12

Paramétre Unité

LQ

Mercure (Hg) mag/kg MS

0,13

07 0.4
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SARL au capitel d2 50917,20 €
RCS Vienna 423 257 512 - APE 71208



== WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis
91978 Courtaboauf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0}1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-010645-1 Commande n°.: UPA-04282-12 Date  31.08.2012
Métaux
Eléments
N° d'échantillon 12-105526-01 12-105526-02 12-105526-03
Désignation d'échantillon N° 756 21/08/12 N° 766 21/08/12 N°® 792 21/08/12
Parametre Unité LQ
Antimoine (Sb) magrkg MS 8,8 57 30
Arsenic (As) mglkg MS 97 290 260
Baryum (Ba) mg/kg MS 200 140 150
Plomb (Pb) mg/kg MS 120 2300 1700
Cadmium (Cd) ma'kg MS <04 1,2 3.5
Chrome (Cr) mg/kg MS 27 12 27
Fer (Fe) mglkg MS 28000 37000 60000
Cuivre (Cu) mg/kg MS 15 65 66
Manganése (Mn) mg/kg MS 700 720 2700
Nickel (Ni) mg/kg MS 1 8.1 46
Sélénium (Se) mg/kg MS <5 <5 <5
Zinc (Zn) ma/kg MS 110 380 500
Préparation d'échantillon
N° d'échantillon 12-105526-01 12-105526-02 12-105526-03
Désignation d'échantillon N° 756 21/08/12 N° 766 21/08/12 N° 792 21/08/12
Paramétre Unité LQ
Minéralisation & l'eau régale MS 28.08.12 28.08.12 28.08.12
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeauf
Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 83

labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-010645-1

Informations sur les échantillons

Commande n°.: UPA-04282-12

Date  31.08.2012

Echantillon-n® 12-105526-04 12-105526-05 12-105526-06

Date de réception: 24.08.2012 24.08.2012 24.08.2012

Désignation N°® 858 21/08/12 N° 927 22/08/12 Gomes laverie
22/08/12

Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 1 verre 1 verre 1 verre

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 24.08.2012 24.08.2012 24.08.2012

Fin des analyses: 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon

12-105526-04

12-105526-05

12-105526-06

Désignation d'échantillon

N° 858 21/08/12

N° 927 22/08/12

Gomes laverie

22/08/12
Paramétre Unité LQ
pH MB 48
Matiére séche % mass MB 0,1 98 97,8 99,4
Teneur en eau % mass MB 0,1 2 2,2

Paramétres globaux / Indices

N® d'échantillon

12-105526-06

Désignation d'échantillon

Gomes laverie
22/08/12

Parameétre Unité LQ

Cyanures totaux (CN) mgkgMS 0,1

<0,1

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments

N° d'échantillon 12-105526-04 12-105526-05

Désignation d'échantillon N° 858 21/08/12 N° 927 22/08/12

Paramétre Unité LQ

Mercure (Hg) mg/kg MS 0,5 0,25
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SARL au capital d2 50 917,20 €
RCS Vienne 423 257 542 - APE 71208




== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapportd'essai UPA12-010645-1 Commande n°.: UPA-04282-12 Date  31.08.2012
Métaux
Eléments
N° d'échantillon 12-105526-04 12-105526-05
Désignation d'échantillon N° 858 21/08/12 N°® 927 22/08/12
Paramétre Unité La
Antimoine (Sb) mg/kg MS 86 22
Arsenic (As) mg/kg MS 500 200
Baryum (Ba) mg/kg MS 70 130
Plomb (Pb) mg/kg MS 1600 990
Cadmium (Cd) mglkg MS 44 31
Chrome (Cr) malkg MS 35 32
Fer (Fe) mglkg MS 100000 55000
Cuivre (Cu) mg/kg MS 83 75
Manganese (Mn) mg/kg MS 3700 1700
Nickel (Ni) mg/kg MS 17 22
Sélénium (Se) mg/kg MS <5 <5
Zinc (Zn) mg/kg MS 830 490
Préparation d'échantillon
N° d'échantillon 12-105526-04 12-105526-05
Désignation d'échantillon N° 858 21/08/12 N°® 927 22/08/12
Paramétre Unité LQ
Minéralisation a I'eau régale MS 28.08.12 28.08.12
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SARL au czpital de 60917,20 €
RCS Vienna 423 257 542 - APE 71208



= WESSLING

Lahoratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabaeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-010645-1

Informations sur les échantillons

Commande n®.: UPA-04282-12 Date

31.08.2012

Echantillon-n®

12-105526-07

Date de réception:

24.08.2012

Jardin 14 22/08/12

Désignation

Type d'échantillons: Sol
Récipient: 1 verre
Nombre de récipients: 1

Début des analyses: 24.08.2012
Fin des analyses: 31.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon

12-105526-07

Désignation d'échantillon ;;,r;f;;;“
Paramétre Unité LQ

pH MB 6,9
Matiére séche % mass MB 0,1 90,4
Teneur en eau % mass MB 0,1 9,6

Paramétres globaux / Indices

N° d'échantillon

12-105526-07

" : i ; Jardin 14
Désignation d'échantillon 22/08/12
Paramétre Unité LQ
Cyanures totaux (CN) mgkgMS 0,1 <0,6

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments
N° d'échantillon 12-105526-07
A : S . Jardin 14
Désignation d'échantillon 22/08/12
Parametre Unité LQ
Mercure (Hg) mg/kg MS 3.2
Page 6 de 8

SARL au capital d2 E0 817,20 €
RCS Vienne 423 257 542 - APE 71208



[ESSLIN

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 844765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89
laho.paris@wessling.fr

Commande n°.: UPA-04282-12 Date  31.08.2012

N® rapport d'essal  UPA12-010645-1
Métaux
Eléments
N° d'échantillon 12-105526-07
R . . Jardin 14
Désignation d'échantilion 22108112
Paramétre Unité LQ
Antimoine (Sb) mafkg MS 53
Arsenic (As) mgfkg MS 470
Baryum (Ba) mg/kg MS 130
Plomb (Ph) ma/kg MS 6800
Cadmium (Cd) mglkg MS 46
Chrome (Cn) mo/kg MS 16
Fer (Fe) mg/kg MS 61000
Cuivre {Cu) mgtkg MS 130
Manganése {Mn) mg/kg MS 720
Nickel (Ni) mafkg MS 14
Sélénium (Se) mgikg MS <5
Zine (Zn) mg/kg MS 12000
Préparation d'échantillon
N° d'échantilon 12-105526-07
o . . s Jardin 14
Désignation d'échantillon 22/08/12
Parametre Unité LQ
Minéralisation & 'eau régale MS 28.08.12
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SARL au capital de 50 $17,20 €
RCS Vienne 423 257 542 - APE 71208




= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeauf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-010645-1 Commande n®.: UPA-04282-12 Date  31.08.2012
Méthode Norme Lieu d'analyse
Matiéres séches NF I1SO 11465(A) Wessling Altenberge (D)
Minéralisation a I'eau régale - Meth.int. MINE version 5 Selon NF 1SO 11466(A) Wessling Altenberge (D)
Métaux/Elements (ICP-OES/ICP-MS) sur matiére solide NF EN ISO 17294-2/ I1SO 11885(A) Wessling Altenberge (D)
Mercure (Hg) sur matiére solide ISO 16772(A) Wessling Altenberge (D)
Cyanures totaux NF ISO 11262(A) Wessling Altenberge (D)
pH sur matiére solide 1SO 10390(A) Wessling Allenberge (D)
MB Matiéres brutes

MS Matiéres séches

David Hardy
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

Iég's:x\'n'ess!ma 5 rue de la Terre ds Feu Les Ulis, 91978 Courtaboeuf Interlocuteur: David Hardy

. Ligne directe: +33 (0)16 447-6566
ICF Environnement E-Mail: d. by
Madame Rozenn CORRE @wessling.fr
Domaine du petit Arbois Bat. Laennec BP
78

13545 Aix en Provence

AlX/12/085 - BRGM St Félix

Prélévement du 13/08/2012 SO\
N° rapport d'essai  UPA12-010731-1 Commande n°.: UPA-04199-12 Date  03.09.2012
Page 1 de 4

Résultats d'analyses sous réserve du flaconnage regu (hors flaconnage Wessling) et du respect des conditions de conservalion des échantillons
jusqu'au laboratoire d'analyses.

Les méthodes développées par les laboratoires WESSLING d'Allemagne sont accréditées par le DAR n°DAP-PL-1237.90, reconnu par le COFRAC.

Les méthodes développées au laboraloire WESSLING de Lyon sont accréditées par le COFRAGC seclion essais n°1-1364.

Portées d'accréditation DAR et COFRAC communiquées sur demande. .

Les méthodes couvertes par l'accréditation EN ISO 17025 sont marquées d'un Y dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Le site de Wessling Paris n'est pas couvert par laccréditation des laboratoires d'essais selon la norme EN 180 17025

Les résultats ne se rapportent gu'aux échantillons soumis a l'essai.

Ce rapport d'essai ne peul élre reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 1‘:’t’.’2§ARLaU(ap_laldg T

RCS Vienne 423 257 542 - APE 71208



== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai UPA1 2-010731-1

Informations sur les échantillons

Qommancje no: UIf'A-O_41 99-12

Echantillon-n®

12-102251-01

Date de réception: 17.08.2012
o N° 442 du
Désignation 13/08/12
Type d'échantillons: Sol
1 flacon

Récipient:

+250 mL(regu le
24.08)

Nombre de récipients:

1

Début des analyses:

17.08.2012

Fin des analyses:

03.09.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon 12-102251-01
Désignation d'échantillon Tsigg;%lgu
Paramétre Unité LQ

pH MB 6,7
Matigre seche % mass MB 0,1 98,1
Teneur en eau % mass MB 0,1 1,9

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments
Ne d'échantillon 12-102251-01
- . s ; N° 442 du
Désignation d'échantillon 13/08/12
Paramétre Unité LQ
Mercure (Hg) mg/kg MS 1,8
Page 2 de 4

Date  03.09.2012

SARL 21 capital d2 60 917,20 €
RCS Vienne 423 257 542 - APE 71208



= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabosuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport dlassai_ UPA12-010_731-17

‘Commande n°: UPA-04199-12

Métaux
Eléments
N° d'échantillon 12-102251-01
. . Vi : N° 442 du
Désignation d'échantillon 13/08/112
Paramétre Unité LQ
Antimoine (Sb) mg/kg MS 1100
Arsenic (As) mg/kg MS 750
Baryum (Ba) mg/kg MS <5
Plomb (Pb) mgkg MS 34000
Cadmium {Cd) mg/kg MS 0,5
Chrome (Cr) mg/kg MS 2,4
Fer (Fe) mg/kg MS 68000
Cuivre (Cu) mg/kg MS 270
Manganése (Mn) mgkg MS 13
Nickel (Ni) mg/kg MS <3
Sélénium (Se) mg/kg MS <5
Zinc (Zn) mg/kg MS 100
Granulométrie
Ne d'échantillon 12-102251-01
-y . 'z . N° 442 du
Désignation d'échantillon 13/08112
Parameétre Unité LQ
Sables grossiers akg 430
Sables fins akg 220
Limons grossiers a/kg 15
Limons fins o/kg 150
Argile akg 180
Préparation d'échantillon
N° d'échantillon 12-102251-01
5 i : , . N° 442 du
Désignation d'échantillon 13/08/12
Paramétre Unité La
Minéralisation & 'eau régale MS 22.08.2012
Page 3 de 4

Date  03.09.2012

SARL au capital da 50 917,20 €
RCS Vienne 423 257 542 - APE 71208



= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabosuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

'N° rapport d'essai UPA12-010731-1 Commande n°.: UPA-04199-12 Date 03.09.2012

Méthode Norme Lieu d'analyse

Matiéres seches NF 1SO 11465(A) Wessling Altenberge (D)
Minéralisation a l'eau régale - Meth.int. MINE version 5 Selon NF ISO 11466(A)  Wessling Altenberge (D)
Métaux/Elements (ICP-OES/ICP-MS) sur matiere solide NF EN ISO 17294-2/ ISO Wessling Altenberge (D)
Mercure (Hg) sur matiére solide 1SO 16772(A) Wessling Altenberge (D)

pH sur matigre solide ISO 10390(A) Wessling Altenberge (D)
Granulométrie NF X31-107 Laboratoire parlenaire ¥
MB Matiéres brutes

MS Matiéres séches

* Analyses effectuées par un laboratoire partenaire

David Hardy

David HARDY
Directeur de site

Page 4 de 4
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING
R 5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis
Egu 91978 Courtabeauf
Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
I n labo.paris@wessling.fr
Le ‘,J"‘-) {‘;,;; M1 P g
veby LU
Lago Wessling. 5 rus de_la Terre de Feu Les Ulis, 91978 Courlaboouf Interlocuteur: David Hardy
cedex
i Ligne directe: +33 164 47-6566

ICF Environnement Ectiaif d.hardy

Madame Rozenn CORRE

Domaine du petit Arbois Bat. Laennec BP
78

13545 Aix en Provence

@wessling.fr

Aix/12/085 IR - BRGM St Félix 7
Prélévement du 7 au 10/08/2012 o Jf

N°® rapport d'essai UPA12-011395-1 Commande n®.: UPA-04167-12 Date  19.09.2012

Page 1 de 26

Résultats d'analyses sous réserve du flaconnage regu (hors flaconnage Wessling) et du respect des conditions de conservation des échantillons
jusqu'au laboratoire d'analyses. !

Les méthodes développées par les laboratoires WESSLING d'Allemagne sont accréditées par le DAR n°DAP-PL-1237.90, reconnu par le COFRAC.
Les méthodes développées au laboratoire WESSLING de Lyon sont accréditées par le COFRAC section essais n*1-1364.

Portées d'accréditation DAR et COFRAC communiquées sur demande.

Les méthodes couvertes par l'accréditation EN ISO 17025 sont marquées d'un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Le site de Wessling Paris n'est pas couvert par I'accréditation des laboratoires d'essais selon la norme EN I1ISO 17025

Les résultats ne se rapportent qu‘aux échantillons soumis & I'essai.

Ce rapport d'essai ne peut éire reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 170253AHL aucapital 5 5081720 €
RCS Vienne 423 257 542 - APE 71208



= WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis
91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1

Informations sur les échantillons

Commande n°.: UPA-04167-12

Date

Echantillon-n® 12-100711-01 12-100711-02 12-100711-03

Date de réception: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Daslgnation Laverie 2 - Laverie 3 - Laverie 4 -
9/08/2012 9/08/2012 9/08/2012

Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 1 flacon 1 flacon 1 flacon

Nombre de récipients: 1 1 1

Debut des analyses: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Fin des analyses: 28.08.2012 28.08.2012 28.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N°® d'échantillon

12-100711-01

12-100711-02

12-100711-03

Désignation d'échantillon Laverie 2 - Laverie 3 - Laverie 4 -
9/08/2012 9/08/2012 9/08/2012
Parameétre Unité LQ
pH MB 7 73
Matiére séche % mass MB 0,1 93,3 95,7 96,9
% mass MB 0,1 3.1

Teneur en eau

Paramétres globaux / Indices

N° d'échantillon

12-100711-01

12-100711-02

12-100711-03

Désiatiation dsstiantillei Laverie 2 - Laverie 3 - Laverie 4 -
g 9/08/2012 9/08/2012 9/08/2012

Paramétre Unité LQ

Cyanures totaux (CN) mgkgMS 0,1 1,6 <1 <1

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments
N° d'échantillon 12-100711-03
L. " - ’ Laverie 4 -
Désignation d'échantillon 9/08/2012
Paramétre Unité LQ
Mercure (Hg) mg/kg MS 42
Page 2 de 26

SARL au capital d2 50 917,20 €
RCS Vienne 423 257 542 - APE 71208
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtaboeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
laho.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai UPA12-011395-1 Commande n°.: UPA-04167-12 Date  19.09.2012
Métaux

Eléments

N° d'échantillon 12-100711-03
Désignation d'échantillon AV
Paramétre Unité LQ

Antimoine (Sb) mglkg MS 49
Arsenic (As) mg/kg MS 400
Baryum (Ba) mg/kg MS 48
Plomb (Pb) mg/kg MS 7900
Cadmium (Cd) mg/kg MS 65
Chrome (Cr) mg/kg MS 8,9
Fer (Fe) mg/kg MS 71000
Cuivre (Cu) mglkg MS 65
Manganése (Mn) mglkg MS 1100
Nickel (Ni) markg MS 10
Sélénium (Se) mg/kg MS <5
Zinc (Zn) mg/kg MS 14000

Préparation d'échantillon

N° d'échantillon 12-100711-03
g ; i : Laverie 4 -
Désignation d'échantillon 9/08/2012
Paramétre Unité LQ
Minéralisation a I'eau régale MS 21.08.2012
Page 3 de 26
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 6447656 89

labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1

Informations sur les échantillons

Commande n®.: UPA-04167-12

Date  19.09.2012

Echantilion-n® 12-100711-04 12-100711-05 12-100711-06

Date de réception: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Dislgration Laverie 5 - N®176 - 9/08/2012 [N°118 - 9/08/2012
9/08/2012

Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 1 flacon 1 flacon 1 flacon

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Fin des analyses: 28.08.2012 28.08.2012 28.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N°® d'échantillon

12-100711-04

12-100711-05

12-100711-06

Désignation d'échantillen Laverie 5 - N°176 - 9/08/2012 |N°118 - 9/08/2012
9/08/2012

Paramétre Unité LQ

pH MB 6,8 6,6

Matiere séche % mass MB 0,1 98,7 91,7 91,7

Teneur en eau % mass MB 0,1 1.3 8,3

Parameétres globaux / Indices

N° d'échantillon

12-100711-04

12-100711-05

12-100711-06

- : v i Laverie 5 - N°176 - 9/08/2012 |N°118 - 9/08/2012
Désignation d'échantillon 0108/2012
Parameétre Unité LQ
Cyanures totaux (CN) mg/kgMS 0,1 <1 <1 <1

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments
N° d'échantillon 12-100711-04 12-100711-05
; ; i : Laverie 5 - N°176 - 9/08/2012
Désignation d'échantillon 9/08/2012
Paramétre Unité LQ
Mercure (Hg) mg/kg MS 4.4 1.5
Page 4 de 26
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1 Commande n°.: UPA-04167-12 Date  19.09.2012
Métaux
Eléments
N° d'échantillon 12-100711-04 12-100711-05

_ ; ; N Laverie 5 - N°176 - 9/08/2012
Désignation d'échantillon 0/08/2012
Paramétre Unité LQ
Antimoine (Sb) mgrkg MS 72 37
Arsenic (As) mg/kg MS 500 200
Baryum (Ba) mg/kg MS 65 110
Plomb (Pb) mg/kg MS 19000 5600
Cadmium (Cd) mgrkg MS 100 54
Chrome (Cr) matkg MS 12 40
Fer (Fe) mg/kg MS 60000 50000
Cuivre (Cu) mg/kg MS 91 91
Manganése (Mn) mg/kg MS 710 670
Nickel (Ni) mg/kg MS 6.8 32
Sélénium (Se) mg/kg MS <5 <5
Zinc (Zn) mg/kg MS 19000 12000
Préparation d'échantillon
N°® d'échantillon 12-100711-04 12-100711-05

5 i - . Laverie 5 - N°176 - 9/08/2012
Désignation d'échantillon 9/08/2012
Paramétre Unité LQ
Minéralisation a l'eau régale MS 21.08.2012 21.08.2012

Page 5 de 26

SARL 2u capital d2 50 917,20 €
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1

Informations sur les échantillons

Commande n®.:

UPA-04167-12

Date  19.09.2012

Echantillon-n® 12-100711-07 12-100711-08 12-100711-09
Date de réception: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012
Désignation N°137 - 9/08/2012 [N°147 - 9/08/2012 [N°129 - 9/08/2012
Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 1 flacon 1 flacon 1 flacon

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Fin des analyses: 28.08.2012 28.08.2012 28.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon

12-100711-07

12-100711-08

12-100711-09

Désignation d'échantillon

N°137 - 9/08/2012

N°147 - 9/08/2012

N°129 - 9/08/2012

Parametre Unité LQ

pH MB i

Matiére séche % mass MB 0,1 93,9 97,2 95,2
Teneur en eau % mass MB 0,1 6,2, 2,8 4.8

Paramétres globaux / Indices

N° d'échantillon

12-100711-07

12-100711-08

Désignation d'échantillon

N°137 - 9/08/2012

N°147 - 9/08/2012

Parametre Unité LQ

Cyanures totaux (CN) mgkg MS 0,1

<1

1,7

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments

N° d'échantillon

12-100711-07

12-100711-08

12-100711-09

Désignation d'échantillon

N°137 - 9/08/2012

N°147 - 9/08/2012

N°129 - 9/08/2012

Parametre Unité LQ

Mercure (Hg) mag/kg MS

15

2,6

Page 6 de 26
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1 Commande n®.: UPA-04167-12 Date  19.09.2012

Métaux

Eléments

N° d'échantillon 12-100711-07 12-100711-08 12-100711-09

Désignation d'échantillon N°137 - 9/08/2012 |N°147 - 9/08/2012 |N°129 - 9/08/2012

Paramétre Unité LQ

Antimoine (Sh) mgrkg MS 300 68 140

Arsenic (As) markg MS 2500 380 890

Baryum (Ba) mg/kg MS 63 52 59

Plomb (Pb) mg/kg MS 40000 16000 43000

Cadmium (Cd) mg/kg MS 50 70 43

Chrome (Cr) mg/kg MS 15 10 17

Fer (Fe) ma/kg MS 330000 60000 120000

Cuivre (Cu) mglkg MS 170 79 160

Manganése (Mn) mg/kg MS g70 780 690

Nickel (Ni) mgrkg MS 7.4 6,4 7.2

Sélénium (Se) mg/kg MS <5 <5 <5

Zinc (Zn) mg/kg MS 15000 14000 8400

Préparation d'échantillon

N® d'échantillon 12-100711-07 12-100711-08 12-100711-09

Désignation d'échantillon N°137 - 9/08/2012 |N°147 - 9/08/2012 |N°129 - 9/08/2012

Paramétre Unité LQ

Minéralisation a 'eau régale MS 21.08.2012 21.08.2012 21.08.2012
Page 7 de 26
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1 Commande n°.: UPA-04167-12 Date  19.09.2012

Informations sur les échantillons

Echantillon-n® 12-100711-10 12-100711-11 12-100711-12
Date de réception: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012
Désignation N°174 - 9/08/2012 |N°201 - 9/08/2012 |N°208 - 9/08/2012
Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 1 flacon 1 flacon 1 flacon
Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012
Fin des analyses: 28.08.2012 28.08.2012 18.08.2012
Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon 12-100711-10 12-100711-11 12-100711-12

Désignation d'échantillon N°174 - 9/08/2012 |N°201 - 9/08/2012 |N°208 - 9/08/2012

Parameétre Unité LQ
Matiére séche % mass MB 0,1 994 85 97,7
Teneur en eau % mass MB 0,1 0,6 15 2,3

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments

N° d'échantillon 12-100711-10 12-100711-11 12-100711-12
N°174 - 9/08/2012 [N°201 - 9/08/2012 |N°208 - 9/08/2012

Désignation d'échantillon
Parametre Unité La
Mercure (Hg) mg/kg MS 6 43 58

Page 8 de 26
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis
91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai

UPA12-011395-1

Commande n°.:

UPA-04167-12

Date  19.09.2012

Métaux

Eléments

N® d'échantillon 12-100711-10 12-100711-11 12-100711-12

Désignation d'échantillon N°174 - 9/08/2012 [N°201 - 9/08/2012 |N°208 - 9/08/2012

Paramétre Unité LQ

Antimoine (Sh) mg/kg MS 140 150 56

Arsenic (As) mg/kg MS 510 2500 490

Baryum (Ba) markg MS 42 57 55

Plomb (Pb) mg/kg MS 45000 23000 15000

Cadmium (Cd) markg MS 84 58 160

Chrome (Cr) mg/kg MS 9.2 21 5

Fer (Fe) mg/kg MS 64000 310000 55000

Cuivre (Cu) mg/kg MS 130 350 53

Manganeése (Mn) markg MS 700 4100 960

Nickel (Ni) mg/kg MS 8,6 25 6,6

Sélénium (Se) mg/kg MS <5 <5 <5

Zinc (Zn) mg/kg MS 12000 23000 32000

Granulométrie

N° d'échantillon 12-100711-12

Désignation d'échantillon N°208 - 9/08/2012

Paramétre Unité LQ

Sables grossiers glkg 400

Sables fins glkg 270

Limons grossiers a/kg 130

Limons fins alkg 100

Argile a/kg 98

Préparation d'échantillon

N® d'échantillon 12-100711-10 12-100711-11 12-100711-12

Désignation d'échantillon N°174 - 9/08/2012 |N°201 - 9/08/2012 [N°208 - 9/08/2012

Paramétre Unité LQ

Minéralisation & l'eau régale MS 21.08.2012 21.08.2012 21.08.2012
Page 9 de 26

SARL au capital da 50917,20 €
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis
91978 Courtaboeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 {0)1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

N® rapport d'essai  UPA12-011395-1

Informations sur les échantillons

Commande n°.: UPA-04167-12

Date

Echantillon-n® 12-100711-13 12-100711-14 12-100711-15

Date de réception: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Dasiaiiation N°367 - N°387 - Laverie 9 -
10/08/2012 10/08/2012 9/08/2012

Type d'échantillons: Sol Sel Sol

Récipient: 1 flacon 1 flacon 1 flacon

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Fin des analyses: 18.09.2012 28.08.2012 28.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N°® d'échantillon

12-100711-13

12-100711-14

12-100711-15

Désignation d'échantillon N*367 - N*387 - Laverie 9 -
10/08/2012 10/08/2012 9/08/2012

Paramétre Unité LQ

pH MB 71

Matiére séche % mass MB 0,1 794 97,6 98,9

Teneur en eau % mass MB 0,1 20,6 24

Parameétres globaux / Indices

N° d'échantillon

12-100711-16

L. . » . Laverie 9 -
Désignation d'échantillon 9/08/2012
Paramétre Unité LQ
Cyanures totaux (CN) mgkgMS 0,1 <1

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments

N° d'échantillon 12-100711-13 12-100711-14
. y e . N°367 - N°387 -

Désignation d'échantillon 10/08/2012 10/08/2012

Paramétre Unité LQ

Mercure (Hg) mglkg MS 33 36
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabosuf .

Tél. +33 {0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1

Métaux

Eléments

Commande n°.:

UPA-04167-12 Date

19.09.2012

N° d'échantillon 12-100711-13 12-100711-14
’ ; i . N°367 - N°387 -
Désignation d'échantillon 10/08/2012 10/08/2012

Parameétre Unité LQ
Antimoine (Sb) mg/kg MS 350 260
Arsenic (As) mglkg MS 2200 520
Baryum (Ba) ma’kg MS 46 42
Plomb (Pb) mg/kg MS 36000 42000
Cadmium (Cd) mg/kg MS 40 230
Chrome (Cr) mg/kg MS 15 6,2
Fer (Fe) mg/kg MS 78000 58000
Cuivre (Cu) mglkg MS 1100 130
Manganése (Mn) mglkg MS 72 750
Nickel (Ni) mg/kg MS 17 53
Sélenium (Se) mgrkg MS <5 <5
Zinc (Zn) mg/kg MS 8600 36000
Granulométrie
N® d'échantillon 12-100711-13
" < = ; N°367 -

Désignation d'échantillon 10/08/2012
Paramétre Unité LQ
Sables grossiers a/kg 80
Sables fins alkg 170
Limons grossiers alkg 120
Limons fins g/kg 210
Argile alkg 420
Préparation d'échantillon
N° d'échantillon 12-100711-13 12-100711-14

- . . - N°367 - N°387 -
Désignation d'échantillon 10/08/2012 10/08/2012
Paramétre Unité LQ
Minéralisation & 'eau régale MS 21.08.2012 21.08.2012
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SARL au capitzl de 50 917,20 €
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtaheceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1

Informations sur les échantillons

Commande n°.: UPA-04167-12

Date  19.09.2012

Echantillon-n® 12-100711-16 12-100711-17 12-100711-18

Date de réception: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Désignation Laverie 1 - N°247 - 9/08/2012 |N°242 - 9/08/2012
9/08/2012

Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 1 flacon 1 flacon 1 flacon

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Fin des analyses: 28.08.2012 28.08.2012 28.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon

12-100711-16

12-100711-17 12-100711-18

Déelration dschantilisn Laverie 1 - N°247 - 9/08/2012 [N°242 - 9/08/2012
9 9/08/2012

Paramétre Unité LQ

Matiére séche % mass MB 0,1 97 99,3 99,5

Parameétres globaux / Indices

N®° d'échantillon

12-100711-16

12-100711-17 12-100711-18

Déslaniation d'échantillon Laverie 1 - N°247 - 9/08/2012 [N°242 - 9/08/2012
g 9/08/2012

Paramétre Unité LQ

Cyanures totaux (CN) mgkgMS 0,1 1,6 <1 1.2
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis
91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1

Informations sur les échantillons

Commande n°.:

UPA-04167-12

Date

Echantillon-n® 12-100711-19 12-100711-20 12-100711-21

Date de réception: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Désignation Laverie 6 - Laverie 14 - Laverie 15 -
9/08/2012 9/08/2012 9/08/2012

Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 1 flacon 1 flacon 1 flacon

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Fin des analyses: 28.08.2012 28.08.2012 28.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon 12-100711-19 12-100711-20 12-100711-21
. . i i Laverie 6 - Laverie 14 - Laverie 15 -

Deslgnation dechantiion 9/08/2012 9/08/2012 9/08/2012

Paramétre Unité LQ

pH MB 7.4 6.9 7.2

Matiére séche % mass MB 0,1 97,7 97,3 96,6

Parametres globaux / Indices

N° d'échantillon 12-100711-19 12-100711-20 12-100711-21
‘o . \ . Laverie 6 - Laverie 14 - Laverie 15 -

Bestgnation d'schantilion 9/08/2012 9/08/2012 9/08/2012

Parametre Unité LQ

Cyanures totaux (CN) makgMS 0,1 2.1 22 23
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis
91978 Courtabeceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1

Informations sur les échantillons

Commanden®.:

UPA-04167-12

Date

Echantillon-n® 12-100711-22 12-100711-23 12-100711-24

Date de réception: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Biésignation Laverie 12 - Laverie 13 - Laverie 10 -
9/08/2012 9/08/2012 9/08/2012

Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 1 flacon 1 flacon 1 flacon

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Fin des analyses: 28.08.2012 28.08.2012 28.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N®° d'échantillon

12-100711-22

12-100711-23

12-100711-24

Désignation d'échantillon Laverie 12 - Laverie 13 - Laverie 10 -
9/08/2012 9/08/2012 9/08/2012
Parametre Unité LaQ
pH MB 7.2
Matiére séche % mass MB 0,1 97,6 96,2 96,3
% mass MB 0,1 3.8

Teneur en eau

Paramétres globaux / Indices

N° d'échantillon

12-100711-22

12-100711-23

12-100711-24

Gésianation d'échantillon Laverie 12 - Laverie 13 - Laverie 10 -
9 9/08/2012 9/08/2012 9/08/2012

Parametre Unité LQ

Cyanures totaux (CN) mghkgMS 0,1 <1 <1 <1

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments

N° d'échantillon

12-100711-23

e " e . Laverie 13 -
Désignation d'échantillon 9/08/2012
Paramétre Unité LQ
Mercure (Hg) mg/kg MS 4,5
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WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1 Commande n°.: UPA-04167-12 Date  19.09.2012
Métaux

Eléments

N° d'échantillon 12-100711-23
Désignation d'échantillon ’9';‘;‘:;:: ;3 )
Paramétre Unité LQ

Antimoine (Sb) mg/kg MS 66
Arsenic (As) mg/kg MS 810
Baryum (Ba) mglkg MS 50
Plomb (Pb) mglkg MS 14000
Cadmium (Cd) ma/kg MS 130
Chrome (Cr) mg/kg MS 6,3
Fer (Fe) mg/kg MS 87000
Cuivre (Cu) mg/kg MS 100
Manganése (Mn) mg/kg MS 1100
Nickel (Ni) mgikg MS 10
Sélénium (Se) mglkg MS <5
Zinc (Zn) mg/kg MS 21000

Préparation d'échantillon

N° d'échantillon 12-100711-23
- A ; : Laverie 13 -

Désignation d'échantillon 9/08/2012

Parameétre Unité LQ

Minéralisation a 'eau régale MS 21.08.2012
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1

Informations sur les échantillons

Commande n°.: UPA-04167-12

Date  19.09.2012

Echantillon-n® 12-100711-25 12-100711-26 12-100711-27

Date de réception: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Désignation Laverie 11 - Laverie 7 - Laverie 8 -
9/08/2012 9/08/2012 9/08/2012

Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 1 flacon 1 flacon 1 flacon

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Fin des analyses: 28.08.2012 28.08.2012 28.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon 12-100711-25 12-100711-26 12-100711-27

Désignation d'échantillon Laverie 11 - Laverie 7 - Laverie 8 -
9/08/2012 9/08/2012 9/08/2012

Paramétre Unité LQ

pH MB 7.4 6,9

Matiére séche % mass MB 0,1 98,5 97,1 98,4

Teneur en eau % mass MB 0,1 1,7

Parameétres globaux / Indices

N® d'échantillon 12-100711-25 12-100711-26 12-100711-27

Désignation d'échantillon Laverie 11 - Laverie 7 - Laverie 8 -
9/08/2012 9/08/2012 9/08/2012

Paramétre Unité LQ

Cyanures totaux (CN) mghkgMS 0,1 <1 <1 1,7

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments

N° d'échantillon 12-100711-27
; ; Vi : Laverie 8 -

Désignation d'échantillon 0/08/2012

Parameétre Unité LQ

Mercure (Hg) mgrkg MS 2.4
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtaboeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1 Commande n°.; UPA-04167-12 Date  19.09.2012
Métaux

Eléments

N® d'échantillon 12-100711-27
Désignation d'échantillon ;;;Tzr;:: )
Paramétre Unité LQ

Antimoine (Sb) mglkg MS 58
Arsenic (As) mgrkg MS 330
Baryum (Ba) mg/kg MS 49
Plomb (Pb) mg/kg MS 11000
Cadmium (Cd) mg/kg MS 86
Chrome (Cr) mg/kg MS 75
Fer (Fe) makg MS 43000
Cuivre (Cu) mg/kg MS 260
Manganése (Mn) mg/kg MS 870
Nickel (Ni) mg/kg MS 6,2
Sélénium (Se) markg MS <5
Zinc (Zn) mg/kg MS 14000

Préparation d'échantillon

N° d'échantillon 12-100711-27
_— y - ‘ Laverie 8 -

Désignation d'échantillon 0/08/2012

Parameétre Unité LQ

Minéralisation a l'eau régale MS 21.08.2012
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== WESSLING

Lahoratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabosuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N°® rapport d'essai  UPA12-011395-1

Informations sur les échantillons

Commande n°.:

Date  19.09.2012

UPA-04167-12

Echantillon-n® 12-100711-28 12-100711-29 12-100711-30

Date de réception: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Désignation Puits n°1 - J18 - 7/08/2012 J5 - 7/08/2012
10/08/2012

Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 1 flacon 1 flacon 1 flacon

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Fin des analyses: 28.08.2012 28.08.2012 28.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon

12-100711-28

12-100711-29

12-100711-30

Désignation d'échantillon Puits n°1 - J18 - 7/08/2012 J5-7/08/2012
10/08/2012

Paraméire Unité LQ

pH MB 7.6 7.7 7.8

Matiere séche % mass MB 0,1 96,2 765 90,3

Teneur en eau % mass MB 0,1 225 9,7

Parameétres globaux / Indices

N® d'échantillon

12-100711-28

12-100711-29

12-100711-30

Désianation d'échantillon Puits n°1 - J18-7/08/2012  |J5 - 7/08/2012
¢ 10/08/2012

Paramétre Unite LQ

Cyanures totaux (CN) mghkgMS 0,1 <1 <1 <1

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments

N® d'échantillon

12-100711-29

12-100711-30

Désignation d'échantillon

J18 - 7/08/2012

J5 -7/08/2012

Paramétre Unité LQ

Mercure (Hg) mg/kg MS

0,37

0,71
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1 Commande n®.: UPA-04167-12 Date  19.09.2012
Métaux

Eléments

N° d'échantillon 12-100711-29 12-100711-30
Désignation d'échantillon J18 - 7/08/2012 J5 -7/08/2012
Paramétre Unité La

Antimoine (Sb) mg/kg MS 15 6,8
Arsenic (As) mg/kg MS 110 73
Baryum (Ba) mglkg MS 240 160
Plomb (Pb) mg/kg MS 310 1000
Cadmium (Cd) mgfkg MS 1.7 12
Chrome (Cr) mg/kg MS 40 35
Fer (Fe) mg/kg MS 46000 22000
Cuivre (Cu) mg/kg MS 78 68
Manganése (Mn) mg/kg MS 1800 700
Nickel (Ni) ma’kg MS 22 13
Sélénium (Se) mg/kg MS <5 <5
Zinc (Zn) mglkg MS 300 270

Préparation d'échantillon

N® d'échantillon 12-100711-29 12-100711-30
J18 - 7/08/2012 J5 - 7/08/2012

Désignation d'échantillon
Parametre Unité LQ
Minéralisation a l'eau régale MS 21.08.2012 21.08.2012
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtaboeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
laho.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1

Informations sur les échantillons

Commande n°.: UPA-04167-12

Date  19.09.2012

Echantillon-n® 12-100711-31 12-100711-32 12-100711-33
Date de réception: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012
Désignation J1-7/08/2012 J10 - 7/08/2012 J4 - 7/08/2012
Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 1 flacon 1 flacon 1 flacon
Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 16.08.2012 16.08.2012 . 16.08.2012
Fin des analyses: 28.08.2012 28.08.2012 28.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon

12-100711-31

12-100711-32

12-100711-33

Désignation d'échantillon

J1-7/08/2012

J10 - 7/08/2012

J4 - 7/08/2012

Paramétre Unité LQ

pH MB 7.8 7.6 8
Matiére séche % mass MB 0,1 82,1 86,4 88,6
Teneur en eau % mass MB 0,1 17.9 13,6 1.4

Parameétres globaux / Indices

N° d'échantillon

12-100711-31

12-100711-32

12-100711-33

Désignation d'échantillon

J1-7/08/2012

J10 - 7/08/2012

J4 -7/08/2012

Paramétre Unité LQ

Cyanures totaux (CN) mgkgMS 0,1

<1

1.3

<1

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments

N° d'échantillon

12-100711-31

12-100711-32

12-100711-33

Désignation d'échantillon

J1-7/08/2012

J10 - 7/08/2012

J4 -7/08/2012

Parameétre Unité LQ

Mercure (Hg) mglkg MS

53

14

0,34
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING
5rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf
Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai UPA12-011395-1

Commande n°.: UPA-04167-12

Date  19.09.2012

Métaux

Eléments

N° d'échantillon 12-100711-31 12-100711-32 12-100711-33
Désignation d'échantillon J1-7/08/2012 J10 - 7/08/2012 J4 -7/08/2012
Paramétre Unité LQ

Antimoine (Sb) mgfkg MS 13 16 56
Arsenic (As) mg/kg MS 120 56 160
Baryum (Ba) mg/kg MS 48 61 33
Plomb (Pb) mgrkg MS 1000 2200 7400
Cadmium (Cd) mglkg MS 39 7.4 i
Chrome (Cr) mg/kg MS 14 24 13
Fer (Fe) mglkg MS 33000 35000 45000
Cuivre (Cu) mg/kg MS 37 120 58
Manganése (Mn) mg/kg MS 720 930 740
Nickel (Ni) mg/kg MS 12 26 97
Sélénium (Se) mglkg MS <5 <5 <5
Zinc (Zn) mglkg MS 560 1800 560
Préparation d'échantillon

N° d'échantillon 12-100711-31 12-100711-32 12-100711-33
Désignation d'échantillon J1-7/08/2012 J10 - 7/08/2012 J4 - 7/08/2012
Paramétre Unité LQ

Minéralisation a l'eau régale MS 21.08.2012 21.08.2012 21.08.2012
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1

Informations sur les échantillons

Commande n®.: UPA-04167-12

Date  19.09.2012

Echantillon-n® 12-100711-34 12-100711-35 12-100711-36
Date de réception: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012
Désignation J2 - 7/08/2012 J15 - 7/08/2012 J16 - 7/08/2012
Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 1 flacon 1 flacon 1 flacon
Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012

Fin des analyses: 28.08.2012 28.08.2012 28.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon

12-100711-34

12-100711-35

12-100711-36

Désignation d'échantillon

J2 -7/08/2012

J15 - 7/08/2012

J16 - 7/08/2012

Parameétre Unité LQ

pH MB 7.7 7.5 7.4
Matiére séche % mass MB 0,1 92,8 89 74,5
Teneur en eau % mass MB 0,1 7.3 11 25,5

Paramétres globaux / Indices

N° d'échantillon

12-100711-34

12-100711-35

12-100711-36

Désignation d'échantillon

J2 - 7/08/2012

J15 - 7/08/2012

J16 - 7/08/2012

Paramétre Unité LQ

Cyanures totaux (CN) mgkgMS 0,1

<1

<1

<1

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments

N° d'échantillon

12-100711-34

12-100711-35

12-100711-36

Désignation d'échantillon

J2 -7/08/2012

J15 - 7/08/2012

J16 - 7/08/2012

Parameétre Unité LQ

Mercure (Hg) mg'kg MS

0,51

1.3

0,59
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== WESSLING

Lahoratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1

Commande n°.: UPA-04167-12

Date  19.09.2012

Métaux

Eléments

N°® d'échantillon 12-100711-34 12-100711-35 12-100711-36
Désignation d'échantillon J2 - 7/08/2012 J15 - 7/08/2012 J16 - 7/08/2012
Paramétre Unité LQ

Antimoine (Sb) mgrkg MS 22 56 49
Arsenic (As) markg MS 120 450 520
Baryum (Ba) mgrkg MS 58 460 160
Plomb (Pb) mg/kg MS 1400 2800 1600
Cadmium (Cd) mg/kg MS 39 1,8 3
Chrome (Cr) mglkg MS 13 15 36

Fer (Fe) mglkg MS 33000 70000 120000
Cuivre (Cu) mglkg MS 29 120 81
Manganése (Mn) mglkg MS 680 750 4400
Nickel (Ni) mglkg MS 12 12 26
Sélénium (Se) mg/kg MS <5 <5 <5
Zinc (Zn) mg/kg MS 770 500 500
Préparation d'échantillon

N° d'échantillon 12-100711-34 12-100711-35 12-100711-36
Désignation d'échantillon J2 - 7/08/2012 J15 - 7/08/2012 J16 - 7/08/2012
Paramétre Unité LQ

Minéralisation a l'eau régale MS 21.08.2012 21.08.2012 21.08.2012
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N°® rapport d'essai  UPA12-011395-1

Informations sur les échantillons

Commande n°.:

UPA-04167

-12

Date

Echantillon-n®

12-100711-37

12-100711-38

12-100711-39

Date de réception:

16.08.2012

16.08.2012

16.08.2012

Désignation

J12 - 8/08/2012

Jg - 8/08/2012

J6 - 9/08/2012

Type d'échantillons:

Sol

Sol

Sol

Récipient: 1 flacon 1 flacon 1 flacon
Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012
Fin des analyses: 28.08.2012 28.08.2012 28.08.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N°® d'échantillon

12-100711-37

12-100711-38

12-100711-39

Désignation d'échantilion

J12 - 8/08/2012

J9 - 8/08/2012

JG6 -9/08/2012

Parametre Unité LQ

pH MB 73 7.2 7.1

Matiére seche % mass MB 0,1 83,8 76,2 87,2
Teneur en eau % mass MB 0,1 16,2 23,8 12,8

Paramétres globaux / Indices

N° d'échantillon

12-100711-37

12-100711-38

12-100711-39

Désignation d'échantillon

J12 - 8/08/2012

J9 - 8/08/2012

J6 - 9/08/2012

Paramétre Unité LQ

Cyanures totaux (CN) mgkgMS 01

<1

<1

<1

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments

N® d'échantillon

12-100711-37

12-100711-38

12-100711-39

Désignation d'échantillon

J12 - 8/08/2012

J9 - 8/08/2012

J6 - 9/08/2012

Paramétre Unité LQ

Mercure (Hg) mglkg MS

0,35

1.4

0,18
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabcauf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N°® rapport d'essai  UPA12-011395-1 Commande n®.: UPA-04167-12 Date  19.09.2012
Métaux

Eléments

N° d'échantillon 12-100711-37 12-100711-38 12-100711-39
Désignation d'échantillon J12 - 8/08/2012 J9 - 8/08/2012 J6 - 9/08/2012
Paramétre Unité LQ

Antimoine (Sb) mga/kg MS 69 46 10
Arsenic (As) maskg MS 200 250 92
Baryum (Ba) mg/kg MS 51 67 78
Plomb (Pb) mg/kg MS 1100 8800 400
Cadmium (Cd) markg MS 2.3 14 1,5
Chrome (Cr) mg/kg MS 27 20 23
Fer (Fe) mg/kg MS 36000 54000 37000
Cuivre (Cu) mglkg MS 160 110 71
Manganése (Mn) mg/kg MS 1300 1300 940
Nickel (Ni) mg/kg MS 22 16 33
Sélénium (Se) markg MS <5 <5 <5
Zinc (Zn) mg/kg MS 580 2800 280

Préparation d'échantillon

N® d'échantillon 12-100711-37 12-100711-38 12-100711-39
Désignation d'échantillon J12 - 8/08/2012 J9 - 8/08/2012 J6 - 9/08/2012
Parametre Unité LQ

Minéralisation a l'eau régale MS 21.08.2012 21.08.2012 21.08.2012
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011395-1 Commande n°.: UPA-04167-12 Date  19.09.2012

12-100711-02, 12-100711-03, 12-100711-04, 12-100711-05, 12-100711-06, 12-100711-07, 12-100711-15,
12-100711-17, 12-100711-22, 12-100711-23, 12-100711-24, 12-100711-25, 12-100711-26, 12-100711-28,
12-100711-29, 12-100711-30, 12-100711-31, 12-100711-33, 12-100711-34, 12-100711-35, 12-100711-36,
12-100711-37, 12-100711-38, 12-100711-39

Commentaires des résultats:

CN tot. et libres sol (CFA), OS_Cyanures totaux (CN): seuil augmenté di & des interférences chimiques.

Méthode Norme Lieu d'analyse

Matiéres séches NF ISO 11465(A) Wessling Altenberge (D)
Cyanures totaux / libres Méthode interne CN flux Version 1 selon ISO 17380(A) Wessling Altenberge (D)

pH sur matiére solide ISO 10390(A) Waessling Altenberge (D)
Minéralisation a l'eau régale - Meth.int. MINE version 5 Selon NF ISO 11466(A) Wessling Altenberge (D)
Métaux/Elements (ICP-OES/ICP-MS) sur matiére solide NF EN ISO 17294-2/ ISO 11885(A) Wessling Altenberge (D)
Mercure (Hg) sur matiére solide 1SO 16772(A) Wessling Altenberge (D)
Granulométrie NF X31-107 Laboratoire partenaire ¥
MB Matiéres brutes

MS Matiéres séches

* Analyses effectuées par un laboratoire partenaire

David Hardy ‘

David HARDY |
Qiyecteu d_ﬂ site
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

Ic_ggg!\'.'ass"mg & ue de la Terre de Feu Les Ulis, 91978 Courlaboeut David Hardy
’ +33 164 47-6566
ICF Environnement i hardy
Madame Rozenn CORRE @wassling.fr
Domaine du petit Arbois Bat. Laennec BP
78
13545 Aix en Provence
AIX/12/085 / IR - BRGM St Félix
préléevement du 9 et 21/08/2012 .
Ne° rapport d'essai UPA12-011862-1 Commande n°.. UPA-05035-12 Date 27.09.2012

Page 1de 3

Résultats d'analyses sous réserve du flaconnage regu (hors flaconnage Wessling) et du respect des conditions de conservation des échantillons
jusqu'au laboratoire d'analyses.

Les méthodes développées par les laboratoires WESSLING d'Allemagne sont accréditées par le DAR n°DAP-PL-1237.90, reconnu par le COFRAC.
Les méthodes développées au laboratoire WESSLING de Lyon sont accréditées par le COFRAC section essais n°1-1364.

Portées d'accréditation DAR et COFRAC communiquées sur demande. :

Les méthodes couvertes par l'accréditation EN 1SO 17025 sont marquées d'un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Le sile de Wessling Paris n'est pas couvert par l'accréditation des laboratoires d'essais selon la norme EN ISO 17025

Les résullats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'essai.

Ce rapport d'essai ne peut étre reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des laboratoires WESSLING (EN 1SO 17025)

SARL au capitz| da 50 917,20 €
RCS Vienne 423 257 542 - APE 7120B



= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai UPA12-011862-1

Informations sur les échantillons

gomrnandg n.: UFLA-05035-_1_ 2

Date 27.09.2012

Echantillon-n® 12-115786-01 12-115786-02 12-115786-03

Date de réception: 14.09.2012 14.09.2012 14.09.2012

Désignation N° 118 du N° 129 du N° 792 du
09/08/12 09/08/12 21/08/12

Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 250 ml 250 ml 250 ml

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 14.09.2012 14.09.2012 14.09.2012

Fin des analyses: 27.09.2012 27.09.2012 27.09.2012

Résultats d'analyse

Granulométrie

Ne d'échantillon 12-115786-01 12-115786-02 12-116786-03
. N i . N° 118 du N° 129 du N° 792 du
Daslgnatlon d:échantilion 09/08/12 09/08/12 21/08/12
Parametre Unité LQ
Sables grossiers a’kg 270 580 89
Sables fins a’kg 410 120 80
Limons grossiers g/kg 120 65 130
Limons fins akg 75 97 310
Argile o/kg 120 140 390
Page 2 de 3
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (01 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011862-1 Commande n°.: UPA-05035-12 Date 27.09.2012
Méthode Norme Lieu d'analyse
NF X31-107 Laboratoire partenaire *

Granulométrie

* Analyses effectuées par un laboratoire partenaire

David Hardy

Page 3de 3
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis
91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

Laén V/esslng, 5 rue ds la Terre de Peu Les Ulis, 91978 Courtaboeul Interlocuteur. David Hardy

e . Ligne directe: +33 164 47-6566

ICF Environnement E-Mail: d:hiardy

Madame Rozenn CORRE @wessling.fr

Domaine du petit Arbois Bat. Laennec BP

78

13545 Aix en Provence

AlIX/ 12/085 IR BRGN St Félix

Prélévement du 25/09/2012 SO

N° rapport d'essai  UPA12-012389-1 Commande n®.: UPA-05461-12 Date  08.10.2012
Page 1de6

Les résullats ne se rapporient qu'aux échantillons soumis al'essal, sous réserve du flaconnage regu (hors flaconnage Wessling), du respect des

conditions de conservation des échanlillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélévement et I'analyse préconisé dans les normes
suivies.

Les méthodes couvertes par l'accréditation EN ISO 17025 sont marquées d'un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Le site WESSLING de Paris n'est pas couverl par I'accréditation 1SO 17025.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis conlraire en remarque. La poriée d'accréditation COFRAC n“1-1364 essais est disponible sur
wvew.cofrac.fr

pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon. Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le
numéro

D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). Ce rapport d'essai ne peut-élre reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des |aberatoires WESSIHNG (EN
1SO 17025) RCS Vienne 423 257 542 - APE 71208



== WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis
91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 6447656 38 / Fax +33 (0)1 644765 89

labo.paris@waessling.fr

N° rapport d'essai UPA12-012389-1

Informations sur les échantillons

Commande n°.: UPA-05461-12

Date

Echantillon-n® 12-122887-01 12-122887-02 12-122887-03

Date de réception: 27.09.2012 27.09.2012 27.09.2012

Désignation Sol - Paul Mine Sol - Paul C Sol - Verga
25/09/12 25/09/12 Palliere 25/09/12

Type d'échantillons: Sol Sol Sol

Récipient: 250 ml vb 250 mlvb 250 mlvb

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 27.09.2012 27.09.2012 27.09.2012

Fin des analyses: 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon

12-122887-01

12-122887-02

12-122887-03

B s gf?llogfl: gm vine ?éj'logrﬁazw ° g:lllle\rl: 26109/12
Paramétre Unité LQ

pH MB 6,7 7 6.9
Matiére séche % mass MB 0,1 56,2 75,3 79,3
Teneur en eau % mass MB 0,1 43,8 24,7 20,7

Paramétres globaux / Indices

N° d'échantillon

12-122887-01

12-122887-02

12-122887-03

. ; ; . Sol - Paul Mine |Sol-Paul C Sol - Verga
Déslgnation d'echantilion 26109112 25109112 Palliére 25/09/12
Parametre Unité LQ
Cyanures totaux (CN) mgkgMS 0,1 0,89 0,27 0,13

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Eléments
N° d'échantillon 12-122887-01 12-122887-02 12-122887-03
. Vi A Sol - Paul Mine Sol-Paul C Sol - Verga
Dgaighatioh d'ectiantilion 25/09/12 25/09/12 Palliére 25/09/12
Parametre Unité LQ
Mercure (Hg) ma/kgMS 0,56 05 0,76
Page 2de 6
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-012389-1

Commande n°.: UPA-05461-12

Date  08.10.2012

Métaux
Eléments
Ne° d'échantillon 12-122887-01 12-122887-02 12-122887-03
. ; ; Sol - Pau[Mine |Sol -PaulC Sol - Verga’.(~

Déatgnatisn:d ochaatillon 25/09112 2510912 Palliére 25/09/12
Parametre Unité LQ
Antimoine (Sb) mgkg MS 20 68 52
Arsenic (As) mgkg MS 150 450 560
Baryum (Ba) mghkg MS 140 200 230
Plomb (Pb) mgkg MS 1600 2200 1000
Cadmium (Cd) makg MS 56 3.8 2.1
Chrome (Cr) makg MS 15 26 24
Fer (Fe) makg MS 30000 77000 75000
Cuivre (Cu) mg/kg MS 76 93 120
Manganése (Mn) mgkgMS 460 2400 1700
Nickel (Ni) mgkg MS 11 32 27
Sélénium (Se) mg/kg MS <5 <5 <5
Zinc (Zn) mgkg MS 7200 830 570
Préparation d'échantillon
N° d'échantillon 12-122887-01 12-122887-02 12-122887-03

- - - . Sol - Raul Mine |Sol - Pau]C Sol - Verga |
Bogifnatisn dechantiion 25/0912 25/09/12 Pallisre 25/09/12
Paramétre Unité LQ
Minéralisation a I'eau régale MS 04.10.2012 04.10.2012 04.10.2012

Page 3 de 6
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-012389-1

Informations sur les échantillons

Commande n°.; UPA-05461-12

Echantillon-n® 12-122887-04 12-122887-05

Date de réception: 27.09.2012 27.09.2012

Désignation Sol - JP Grav Sol - Pommiers
25/09/12 Grav 25/09/12

Type d'échantillons: Sol Sol

Récipient: 250 mlvb 250 mlvb

Nombre de récipients: 1 1

Début des analyses: 27.09.2012 27.09.2012

Fin des analyses: 08.10.2012 08.10.2012

Résultats d'analyse

Analyse physique

N° d'échantillon 12-122887-04 12-122887-05
Désignation d'échantillon f;'o;lfffra" gfe'w ;5‘;('}’;?1”;'3
Paramétre Unité LQ

pH M8 i 7.5
Matiére séche % mass MB 0,1 75,6 821
Teneur en eau % mass MB 0,1 24 4 17,9

Paramétres globaux / Indices

N° d'échantillon

12-122887-04

12-122887-05

: . Vi 2 Sol - JP Grav Sol - Pommiers
Désignation d'échantillon 2510912 Grav 25/09/12
Paramétre Unité LQ
Cyanures totaux (CN) mgkgMS 0,1 <0,1 <01

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Date

08.10.2012

Eléments
N° d'échantillon 12-122887-04 12-122887-05
: : 5 . Sol - JP Grav Sol - Pommiers
Désignation d'échantillon 25/09/12 Grav 25/09/12
Parametre Unité LQ
Mercure (Hg) mgkg MS 24 0,96
Page 4 de 6
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WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91878 Courtabeeuf
Téh +33 {0)1 644765 38/ Fax +33 (0}t 844765 89

labo.paris@wessling. fr

N® rapport d'essai  UPA12-012389-1

Commanden®.: UPA-05461-12

Métaux

Eléments

N° d'échantilon 12-122887-04 12-122887-05
; . . . Sol - JP Grav Sol - Pommiers

Désignation d'échantilion 25/09/12 Grav 25/09/12

Paramétre Unité LQ

Antimoine (Sb) mglkg MS 68 17

Arsenic (As) makg MS 680 150

Baryumn (Ba) ma/kg MS 150 140

Flomb (Pb) mgkg MS 4700 400

Cadmium (Cd) mgrkg MS 22 0,97

Chrome (Cr) mg/kg MS 34 30

Fer (Fe) mg/kg MS 79000 80000

Cuivre (Cu) mgkg MS 100 28

Manganése {(Mn) mgkg MS 1100 2000

Nicke! (Ni) makg MS 16 19

Séleénium (Se) mgkg MS <5 <5

Zinc (Zn) mgkg MS 4700 420

Préparation d'échantillon

N° d'échantilon 12-122887-04 12-122887-05
. . Sol - JP Grav Sol - Pommiers

Désignation d'échantilion 25/09/12 Grav 25/09/12

Parametre Unité LQ

Minéralisation & I'eau régale MS 04.10.2012 04.10.2012

Page5de6
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai UPA12-012389-1

Commande n®.: UPA-05461-12

Date 08.10.2012

Les seuils sont susceptibles d'étre augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Méthode

Matiéres séches

Mnéralisation a I'eau régale - Methint. MiNE version 5
Métaux/Elements (ICP-OES/ICP-MS) sur matiére solide
Mercure (Hg) sur matiére solide

Cyanures lotaux /libres Méthode inteme CN fluxVersion 1

pH sur matiére solide

Norme
1SO 114654
150 114664
IS0 11885 /1S0 1729424
1S0 16772A
150 173804
ISO 103904

Umweitanalytik Allenberge
Umweltanalytk Altenberge
Umnweltanalytk Altenberge
Umweltanalytk Allenberge
Umweltanalytk Altenberge
Umweltanalytk Altenberge

M8

Matiéres brutes

MS

Matiéres séches

David Hardy

David HARDY

C,ﬂ@d@.u.dm
VL’L_ﬁ)Jcr/f,._
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€ Points utilisés pour calculer le Bruit de fond local (!

®
g I : _ @hﬁéﬁsclmcts pour unt Terre durable

Environnement

Anciens sites miniers sur les communes de
Saint-Félix-de Palliéres et Thoiras (30)

Localisation des poins utilisés pour définir le bruit de fond local - Secteur 1




Répartition des valeurs en Arsenic (mg/kg M!

[ 2060417944 (e) (34)
00 112532 060(d) (18)
B 66431125(c) (16)
B 3743664(b) (13)
O Lopasra@@ (71

(a): LOD dAmoyenne BDF local

(b): moyenne BDF local 4 P90 BDF local

(c): P90 BDF local & ~moyenne toutes zones
(d):~moyenne toutes zones a P90 toutes zones
(e): P90 toutes zones A maxtoutes zones

0
é I C F @ hﬁéus:lentu pour une Terce durable

Environnement

Anciens sites miniers sur les communes de
Saint-Félix-de Palliéres et Thoiras (30)

Représentation cartographigue des gammes de valeurs en Arsenic - Secteur 1




®
I : F @ bﬁﬁns:lenm pour wne Terve durable

Environnement

Anciens sites miniers sur les communes de
Saint-Félix-de Palliéres et Thoiras (30)

ue des gammes de valeurs en Plomb - Secteur 1

Répartition des valeurs en Plomb (mg/kg M

O 2922145421127 () (27)
< 13500529221 (d) (14)
© 2278313500(c) (28)

123932278(b) (30)
< LOD 41239 (a) (53)

(a):LOD amoyenne BDF local

(b): moyenne BDF local 4 P90 BDF local

(c): P90 BDF local & ~moyenne toutes zones
(d):~moyennetoutes zones a P90 toutes zones
(e):P90toutes zones a maxtoutes zones




g i C ' @ hﬁEas:enccﬂ pour ane Tewe durable

Environnement

Anciens sites miniers sur les communes de
Saint-Félix-de Palliéres et Thoiras (30)

Représentation cartographigue des gammes de valeurs en Zinc - Secteur 1

Répartition des valeurs en Zinc (mg/kg M!

& =135781(e) ()
€ 450003135781(d) (0)
< 19620445000(c) (0)
¢ 740319620(b) (72)
< LODA740(a) (79)
¢ <LoD (1)

(a):LOD amoyenne BDF local

(b):moyenne BDF local 4 PO0 toutes zones

(c): P90toutes zones & ~ 5xmoyenne toutes zones
(d):~5xmoyenne toutes zones a maxtoutes zones
(e):=maxtoutes zones




Opigi ™ Dicr

Environnemant

Anciens sites miniers sur les communes de
Saint-Félix-de-Palliéres et Thoiras (30)

Localisation des points utilisés
pour définir le bruit de fond local - Secteur 2

€ Points utilisés pour calculerle Bruit de Fond local (¢




Qi icr

Environnemant

Anciens sites miniers sur les communes de
Saint-Félix-de-Palliéres et Thoiras (30)

Représentation cartographigue des gammes

de valeurs en Arsenic - Secteur 2

Répartition des valeurs en Arsenic(mg/kg M!

[ 2060217944(e) (0)
[0 112532060(d) (6)
B 664311250 (12)
B 3743664() (29)
[ LoDas74(a)  (114)
=LOD (1)

(a):LOD a moyenne BDF local

(b): moyenne BDF local 4 P90 BDF local

(c): P90 BDF local & ~ moyenne toutes zones
(d):~moyenne toutes zones & PA0 toutes zones
(e): P90 toutes zones & maxtoutes zones
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Environnement

Anciens sites miniers sur les communes de
Saini-Félix-de-Palliéres et Thoiras (30)

Représentation cartographigue des gammes

de valeurs en Plomb - Secteur 2

Répartition des valeurs en Plomb (mgl/kg M

& 292213421127() (2)
< 13500229221(d) (4)
¢ 2278313500(c) (46)
& 123942278(b) (37)
< LODA1239(a)  (73)

(a):LOD a moyenne BDF local
(b):moyenne BDF local 4 P90 BDF local

(c): P90 BDF local 3 ~moyenne toutes zones
(d):~moyenne toutes zones a PA0 toutes zones
(e): P90 outes zones 3 max toutes zones
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Environnemaent

Anciens sites miniers sur les communes de
Saint-Félix-de-Palliéres et Thoiras (30)

Représentation cartographigue des gammes
de valeurs en Zinc - Secteur 2

Répartition des valeurs en Zinc (mg/kg M!

< »135781(e) (0)
€ 450002135781(d) (0)
< 19620545000(c) (1)
& 740319620(b) (79)
< LODA740(a) (82)

(a):LOD & moyenne BDF local

(b): moyenne BDF local 3 P90 toutes zones

(c): P90 toutes zones &~ 5x moyenne toutes zones
(d): ~5xmoyenne toutes zones ) maxloutes zones
(e):=maxtoutes zones




© Points utilisés pour calculer e Bruit de Fond Local {;
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Environnement

Anciens sites miniers sur les communes de
Saint-Félix-de-Palliéres et Thoiras (30)

Représentation cartograpique des gammes
de valeurs en Arsenic - Secteurs 3et 4

SECTEUR 4 - Répartition des valeurs en Arsenic (mg/kg M
H 2060317944() (0)
O 1125320600 (1)
B 66431125(c) (6)
3743664(0) (22)
B LoD3374(a) (69

SECTEUR3-Répartition des valeurs en Arsenic (mg/kg M!

2060217944(e) (29)
O 11252206006 (46)
B 66431125 (69)
3743664() (106)
B LoDa374(a) )

{a):LCD 2 movenne BDF local

(b):moyenne BDF local 2 P90 BDFlocal

{c): P90 BDF local 3 ~ moyenne toutes zones
(d):~moyvennetoutes zones 3 P20 toutes zones
{e):P80toutes zones 2 max toutes zones
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

Laboratoire WESSLING, 3 Avenue da Norvége, ZA de Courtabosuf, 91140 Interlocuteur: David Hardy
Villebon-Sur-Yvette

. Ligne directe: +33 164 47-6566
ICF Environnement E-Mail: d.hardy
Madame Rozenn CORRE e ———— A ——— @wessling.fr
Domaine du peit Arbois Bat. Laennec BP
78
13545 Aix en Provence

Le

AlX/i2/085 IR
prélevement du 07/08/2012
N° rapport d'essai  UPA12-010926-2 Commande n°.: UPA-04043-12 Date  30.11.2012

Les résultats ne se rapportent gu'aux échantillons soumis 4 l'essai, sous réserve du flaconnage regu (hors flaconnage Wessling), du respect des

condilions de conservation des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses et du temps imparli entre le prélevement et l'analyse préconisé dans les normes

Les méthodes couvertes par faccréditation EN [SO 17025 sont marquées d'un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Le site WESSLING de Paris n'est pas couvert par l'accréditation SO 17025,

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque. La portée d'accrédilation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur
www.cofrac.fr pour les résullats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par les laboratoires allemands, hongrois et polonais sont accrédités respeclivement par le DAKKS D-PL-14162-01-00, le NAT-1-1009/2012
etle PCA Nr AB 918.

Ces documents d'accréditation sont disponibles sur demande. Ce rapport d'essal ne peut-élre reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des
laboratoires WESSLING (EN ISO 17025)
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RCS Vierna 423 257 542 - APE 71208



= WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis
91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 83

labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essali

UPA12-010926-2

Informations sur les échantillons

Comm_ar_1de n°. JPA-040&1 2

Date 30.11.2012

Echantillon-n® 12-097358-01 12-097358-02 12-097358-03

Date de réception: 08.08.2012 08.08.2012 08.08.2012

Désignation J18 Salade du J18 Tomate du J18 Carotte du
07/08/12 07/08/12 07/08/12

Type d'échantillons: Nourriture Nourriture Nourriture

Récipient: 1 sachet 1 sachet 1 sachet

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 08.08.2012 08.08.2012 08.08.2012

Fin des analyses: 22.08.2012 22.08.2012 22.08.2012

Résultats d'analyse

Analyses chimiques

N° d'échantillon 12-097358-01 12-097358-02 12-097358-03
Désignation d'échantillon J18 Salade du J18 Tomate du |J18 Carotte du
07/08/12 07/08/12 07/08/12
Paramétre Unité LQ
Masse séche g/100gMB 0,1 5,19 6,40 13,06
Eau ¢/100 g MB 94,81 93,60 86,94
Page 2 de 10
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

_Ne rapport d'essai

UPA12-010926-2

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Commande n°.; UPA7-04043-1 2

Date 30.11.2012

N° d'échantillon 12-097358-01 12-097358-02 12-097358-03
Désignation d'échantillon J18 Salade du 07/08/12 g;‘%;?glate du g;ﬁ);:;oue du
Paraméire Unité LQ
Antimoine (Sb) mgkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Arsenic (As) mg/kg MB <0,1 <0,1 <0,1
Baryum (Ba) mgkg MB 0,69 <0,2 3,7
Plomb (Pb) mgkg MB 0,31 <0,02 0,14
Cadmium (Cd) mgkg MB 0,02 <0,01 0,02
Chrome (Cr) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Fer (Fe) mgkg MB M 3.4 18
Cuivre (Cu) mgkg MB 0,87 0,84 0,79
Manganese (Mn) mg/kg MB 41 0,59 1,8
Nickel (Ni) mgkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Mercure (Hg) mgkg MB <0,005 0,005 0,006
Sélénium (Se) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Zinc (Zn) mg/kg MB 2,9 1,4 2,5
Page 3 de 10
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis
91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essali UPA12-010926-2

Informations sur les échantillons

Commande n°.: UP_A-_04043-j 2

7Date

Echantillon-n® 12-097358-04 12-097358-05 12-097358-06
Date de réception: 08.08.2012 08.08.2012 08.08.2012
Désignation J5 Salade du J5 Tomate du J1 Tomate du
07/08/12 07/08/12 07/08/12
Type d'échantillons: Nourriture Nourriture Nourriture
Récipient: 1 sachet 1 sachet 1 sachet
Nombre de récipients: 1) 1 1
Début des analyses: 08.08.2012 08.08.2012 08.08.2012
Fin des analyses: 22.08.2012 22.08.2012 22.08.2012

Résultats d'analyse

Analyses chimiques

N° d'échantillon 12-097358-04 12-097358-05 12-097358-06
Désignation d'échantillon J5 Salade du J5 Tomate du J1 Tomate du
07/08/12 07/08/12 07/08/12
Paramétre Unité LQ
Masse séche g/100gMB 0,1 12,71 10,91 6,42
Eau ¢/100 g MB 87,29 89,09 93,58
Page 4 de 10

SARL au capital d2 650 917,20 €
RCS Vienne 423 257 542 - APE 71208
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 83
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essali

UPA12-010926-2

Clmmandei: UPA7-04043-1_2

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Date  30.11.2012

N° d'échantillon 12-097358-04 12-097358-05 12-097358-06
Désignation d'échantillon J5 Salade du J5 Tomate du J1 Tomate du
07/08/12 07/08/12 07/08/12
Parametre Unité LQ
Antimoine (Sb) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Arsenic (As) mg/kg MB 0,17 <0,2 <0,1
Baryum (Ba) mgkg MB 2,4 <0,2 <0,2
Plomb (Pb) mg/kg MB 0,83 <0,02 <0,02
Cadmium (Cd) mg/kg MB 0,05 <0,01 0,02
Chrome (Cr) mg/kg MB 0,27 <0,2 <0,2
Fer (Fe) mgkg MB 46 4.4 2,1
Cuivre (Cu) mgkg MB 1d 0,8 0,58
Manganése (Mn) mgkg MB 58 1,2 0,65
Nickel (Ni) mgkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Mercure (Hg) mg/kg MB 0,008 <0,005 <0,005
Sélénium (Se) mgkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Zinc (Zn) mgkg MB 6,8 2 <1
Page 5 de 10
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rap@_d‘essei UPA12_-010926-£ - Com@nden“.i]PA-OLlMS-ﬂ - _Da!e 30.11.2_012

Informations sur les échantillons

Echantillon-n® 12-097358-07 12-097358-08 12-097358-09
Date de réception: 08.08.2012 08.08.2012 08.08.2012
Désignation J1 Salade du J1 Navet du J10 Salade du
07/08/12 07/08/12 07/08/12
Type d'échantillons: Nourrilure Nourriture Nourriture
Récipient: 1 sachet 1 sachet 1 sachet
Nombre de récipients: 1 1 1
Début des analyses: 08.08.2012 08.08.2012 08.08.2012
Fin des analyses: 22.08.2012 22.08.2012 22.08.2012

Résultats d'analyse

Analyses chimiques

N° d'échantillon 12-097358-07 12-097358-08 12-097358-09
Désignation d'échantilion J1 Salade du J1 Navet du J10 Salade du
07/08/12 07/08M12 07/08/12
Paraméire LQ
Masse séche g/100gMB 0,1 5,88 10,34 5,44
Eau @/100 g MB 94,12 89,66 94,56
Page 6 de 10
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf
Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-010926-2

_Comm@de n°.:_UPA-0ﬂ43-1 2

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Date

30.11.2012

N° d'échantillon 12-097358-07 12-097358-08 12-097358-09
Désignation d'échantillon J1 Salade du 07/08/12 g;l;l;\;;t du .;;j%;a:l;de du
Paramétre Unité LQ
Antimoine (Sb) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Arsenic (As) mg/kg MB 0,23 0,57 <0,1
Baryum (Ba) mg/kg MB 0,99 3,6 <0,2
Plomb (Pb) mgkg MB 2,2 4,5 0,27
Cadmium (Cd) mg/kg MB 0,1 0,15 0,08
Chrome (Cr) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Fer (Fe) mg/kg MB 67 149 8
Cuivre (Cu) mg/kg MB 1,3 1,2 0,5
Mangané&se (Mn) mg/kg MB 3,6 7,3 0,9
Nickel (Ni) mgkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Mercure (Hg) mgkg MB 0,012 0,02 <0,005
Sélénium (Se) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Zinc (Zn) mg/kg MB 6,2 8,1 41
Page 7 de 10
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N°rapport d'essai  UPA12-010926-2

Informations sur les échantillons

Commande n°.. UPA-04043-12

Date 30.11.2012

Echantillon-n® 12-097358-10 12-097358-11

Date de réception: 08.08.2012 08.08.2012

BssiHatEn J10 Carotte du J10 Tomate du
07/08/12 07/08/12

Type d'échantillons: Nourriture Nourriture

Récipient: 1 sachet 1 sachet

Nombre de récipients: 1 1

Début des analyses: 08.08.2012 08.08.2012

Fin des analyses: 22.08.2012 22.08.2012

Résultats d'analyse

Analyses chimiques

N° d'échantillon 12-097358-10 12-097358-11
- ; y . J10 Carotte du  [J10 Tomate du
Désignation d'échantillon 07/08/12 07/08/12
Parameétre Unité LQ
Masse séche ¢g/100gMB 0,1 14,88 7,56
Eau @/100 g MB 85,12 92,44
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf
Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai

UPA12-010926-2

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Commande n°.: UPA-04043-12

Ne d'échantillon 12-097358-10 12-097358-11
Désignation d'échantillon g;ﬁ};:;otte du ;;‘%g’??ate du
Parametre Unité LQ
Antimaoine (Sb) mgkg MB <0,2 <0,2
Arsenic (As) mgkg MB <0,1 <0,1
Baryum (Ba) makg MB 2,3 <0,2
Plomb (Pb) mgkg MB 2,2 <0,02
Cadmium (Cd) mgkg MB 0,29 0,03
Chrome (Cr) mgkg MB <0,2 <0,2
Fer (Fe) makg MB 30 33
Cuivre (Cu) mg/kg MB 1,1 1
Manganése (Mn) mgkg MB 1,7 0,74
Nickel (Ni) mgkg MB <0,2 <0,2
Mercure (Hg) mgkg MB 0,008 <0,005
Sélénium (Se) makg MB <02 <0,2
Zinc (Zn) mgkg MB 5,2 2,1
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WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf
Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

N°rapportd'essai  UPA12-010926-2

Méthode
Masse séche / eau dans les viandes et dérivés

Métaux / €léments dans aliments (ICP-OES / ICP-MS)

Commande n°.: UPA-04043-12

Norme
ASU L 06.00-3(A)
1SO 11885/1S0 17204-2

Date  30.11.2012

Produktanalytix Altenberge
Umiweltanalytk Wa'ldor

MB

Maliéres brutes

Ce rapport d'essai remplace le rapport UPA12-010926-1 du 10.09.2012.

David Hardy

Célia

Res ce Clients
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtahceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

Lﬁb;;gho_ié%ﬁv%s‘;ﬁtlr\'(} 3 Avenus da Norvége, ZA da Courtaboeuf, 91140 Interlocuteur: David Hardy
. Ligne directe: +33 164 47-6566
ICF Environnement £-Mail iy
Madame Rozenn CORRE @wessling.fr
Domaine du petit Arbois Bat. Laennec BP
78
13545 Aix en Provence
AIX/12/085 IR BRGM Saint-Félix/COR2
Prélévement 07/08 et 08/08/2012
N° rapport d'essai  UPA12-01 0928-4 Commande n°.. UPA-04062-12 Date  30.11.2012

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantilions soumis a l'essai, sous réserve du flaconnage regu (hors flaconnage Wessling), du respect des

conditions de conservation des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses et du temps imparti entre le prélevement et l'analyse préconise dans les normes
suivies.

Les méthodes couvertes par l'accréditation EN ISO 17025 sont marquées d'un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Le sile WESSLING de Paris n'est pas couvert par l'accréditation 1SO 17025.
Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque. La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais esl disponible sur

vaww.cofrac.ir pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.
Les essais effectués par les laboratoires allemands, hongrois et polonais sont accrédités respectivement par le DAKKS D-PL-14162-01-00, le NAT-1-1009/2012

et le PCA Nr AB 918.
Ces documents d'accréditation sont disponibles sur demande. Ce rapport d'essai ne peut-étre reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des

laboratoires WESSLING (EN 1SO 17025)
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

Ne r@poﬂ_d'esiai gPA1g-010228-47

Informations sur les échantillons

7Com_mandie n°.:_UPA;0406_2-1 2

Date  30.11.2012

Echantillon-n°®

12-097902-01

12-097902-02

12-097902-03

Date de réception:

09.08.2012

09.08.2012

09.08.2012

Désignation

J15 salade

J15 tomate

J2 radis

Type d'échantillons:

Légumes frais

Légumes frais

Légumes frais

Début des analyses: 09.08.2012 09.08.2012 09.08.2012
Fin des analyses: 05.09.2012 05.09.2012 05.09.2012
Résultats d'analyse
N° d'échantillon 12-097902-01 12-097902-02 12-097902-03
Désignation d'échantillon J15 salade J15 tomate J2 radis
Paramétre Unité LQ
Antimoine (Sb) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Arsenic (As) mg/kg MB 0,44 <0,1 0,18
Baryum (Ba) mgkg MB 42 0,66 1,7
Plomb (Pb) mgkg MB 4,3 0,04 12
Cadmium (Cd) mgkg MB 0,38 0,01 0,28
Chrome (Cr) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Fer (Fe) mgkg MB 73 28 45
Cuivre (Cu) mg/kg MB 1,7 0,64 0,27
Manganése (Mn) mgkg MB 17 0,65 1,9
Nickel (Ni) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Mercure (Hg) mg/kg MB <0,005 <0,005 <0,005
Sélénium (Se) mgkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Zinc (Zn) mgkg MB 24 1,3 17
Préparation d'échantillon
N° d'échantillon 12-097902-01 12-097902-02 12-097902-03
Désignation d'échantillon J15 salade J15 tomate J2 radis
Paramétre Unité LQ
Masse séche g/100 g MB 15 6 12
Eau g/100 g MB 85 94 88
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Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai _UPA12-U1_0928;4

Informations sur les échantillons

B Co_mmaide n°. UEA-O@S.’!—E

~ Date  30.11.2012

Echantillon-n®

12-097902-04

12-097902-05

12-097902-06

Date de réception:

09.08.2012

09.08.2012

09.08.2012

Désignation

J2 salade

J2 tomate

Jd tomate

Type d'échantillons:

Légumes frais

Légumes frais

Légumes frais

Début des analyses:

09.08.2012

09.08.2012

09.08.2012

Fin des analyses:

05.09.2012

05.09.2012

05.09.2012

Résultats d'analyse

N° d'échantillon 12-097902-04 12-097902-05 12-097902-06
Désignation d'échantillon J2 salade J2 tomate J4 tomate
Parameétre Unité LQ
Antimoine (Sb) makg MB <02 <02 <0,2
Arsenic (As) mgkg MB <0,1 <0,1 <01
Baryum (Ba) mgkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Plomb (Pb) mgkg MB 0,99 0,03 0,02
Cadmium (Cd) mg/kg MB 0,29 0,03 0,02
Chrome (Cr) mgkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Fer (Fe) mgkg MB 21 4,5 4
Cuivre (Cu) mgkg MB <0,2 0,86 0,99
Manganése (Mn) mgkg MB <0,2 0,73 1,1
Nickel (Ni) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Mercure (Hg) mgkg MB <0,005 <0,005 <0,005
Sélénium (Se) mgkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Zinc (Zn) mgkg MB 21 1,9 2,4
Parameétres globaux / Indices
Ne° d'échantillon 12-097902-06
Désignation d'échantillon J4 tomate
Parameétre Unité LQ
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS -/-
0OS_Cyanures totaux (CN) mg/kg MB <0,5
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Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabcauf

Tél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89
laho.paris@wessling.fr

N rapport d'essai UPA12-01 0928-4

Préparation d'échantillon

7(30rmnan@ n.: UPA-M@&‘IE

 Date  30.11.2012

N° d'échantillon 12-097902-04 12-097902-05 12-097902-06

Désignation d'échantillon J2 salade J2 tomate J4 tomate

Parametre Unité LQ

Masse séche @/100 g MB 10 59 8,9

Eau g/100 g MB 90 94 91
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis
91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

'N® rapport ¢ d'essal 7UPAl2-DE)928;4

Informations sur les échantillons

Qommandg n°.: UP&04@2-1 2

Date 730;11.27012_

Echantillon-n®

12-097902-07

12-097902-08

12-097902-09

Date de réception:

09.08.2012

09.08.2012

09.08.2012

Désignation

J4 salade

Jardin 12 Blette

Jardin 12 tomate

Type d'échantillons:

Légumes frais

Légumes frais

Légumes frais

Début des analyses:

09.08.2012

09.08.2012

09.08.2012

Fin des analyses:

05.09.2012

05.09.2012

05.09.2012

Résultats d'analyse

N° d'échantillon 12-097902-07 12-097902-08 12-097902-09
Désignation d'échantillon J4 salade Jardin 12 Blette .tl::;?;z
Parametre Unité LQ
Antimoine (Sb) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Arsenic (As) mg/kg MB 0,13 0,14 <0,1
Baryum (Ba) mgkg MB 1,2 1,9 <0,2
Plomb (Pb) mg/kg MB 7.5 0,77 <0,02
Cadmium (Cd) mg/kg MB 0,56 0,04 <0,01
Chrome (Cr) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Fer (Fe) mg/kg MB 34 42 2,4
Cuivre (Cu) mgkg MB 1,8 68 0,88
Manganése (Mn) mg/kg MB 8,5 7.7 0,58
Nickel (Ni) mgkg MB <0,2 <02 <0,2
Mercure (Hg) mg/kg MB <0,005 <0,005 <0,005
Sélénium (Se) mg/kg MB <02 <0,2 <0,2
Zinc (Zn) mgkg MB 24 53 1,3
Paramétres globaux / Indices
N° d'échantillon 12-097902-07
Désignation d'échantillon J4 salade
Paramétre Unité LQ
Cyanures totaux (CN) mgkag MS -I-
0OS_Cyanures totaux (GN) mgkg MB <0,5
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Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport ﬁssai_UPAE-m 0928-4

Préparation d'échantillon

Cﬂnmaﬂe n°.:7UPALMOBZi2

Date  30.11.2012

Ne° d'échantillon 12-097902-07 12-097902-08 12-097902-09
Désignation d'échantillon J4 salade Jardin 12 Blette [Jardin 12
tomate
Paramétre Unité LQ
Masse seche ¢/100 g MB 14 9,9 6,6
Eau g/100 g MB 86 90 93
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Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis
91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai

UPA12-010928-4

700mma_nde n°.iJPA-O4_062-127

Informations sur les échantillons

Date 30.11.2012

Echantillon-n®

12-097902-10

12-097902-11

12-097902-12

Date de réception:

09.08.2012

09.08.2012

09.08.2012

Désignation

Jardin 16 tomate

Jardin 16 salade

Jardin 16 caroile

Type d'échantillons:

Légumes frais

Légumes frais

Légumes frais

Début des analyses:

09.08.2012

09.08.2012

09.08.2012

Fin des analyses:

05.09.2012

05.09.2012

05.09.2012

Résultats d'analyse

N° d'échantillon 12-097902-10 12-097902-11 12-097902-12
Désignation d'échantillon Jardin 16 Jardin 16 salade |Jardin 16
tomate carotte
Parameire Unité La
Antimoine (Sb) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Arsenic (As) mg/kg MB <0,1 <0,1 0,31
Baryum (Ba) mg/kg MB <0,2 1,3 2,8
Plomb (Pb) mgkg MB <0,02 0,19 1,6
Cadmium (Cd) mgkg MB 0,01 0,03 0,03
Chrome (Cr) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Fer (Fe) mgkg MB 1,9 20 72
Cuivre (Cu) mg/kg MB 0,46 11 0,88
Manganése (Mn) mg/kg MB 0,66 9,4 59
Nickel (Ni) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Mercure (Hg) mg/kg MB <0,005 <0,005 <0,005
Sélénium (Se) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Zinc (Zn) mg/kg MB 1 9,6 32
Préparation d'échantillon
N° d'échantillon 12-097902-10 12-097902-11 12-097902-12
Désignation d'échantillon ::::;':616 Jardin 16 salade ig:ﬂiﬂew
Paramétre Unité LQ
Masse séche g/100 g MB 7.8 7,3 10
Eau g/100 g MB 92 93 90
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Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N rapport d'essai UPA12-010928-4

Informations sur les échantillons

_Commimje n°.: UPA-04062-12

Echantillon-n®

12-097902-14

Date de réception:

09.08.2012

Désignation

Jardin 9 tomate

Type d'échantillons:

Légumes frais

Début des analyses:

09.08.2012

Fin des analyses:

05.09.2012

Résultats d'analyse

N° d'échantillon 12-097902-14
Désignation d'échantillon Jardin 9 tomate
Paramétre Unité LQ
Antimoine (Sb) mg/kg MB <0,2
Arsenic (As) mgkg MB <0,1
Baryum (Ba) mg/kg MB <0,2
Plomb (Pb) mgkg MB 0,06
Cadmium (Cd) mg/kg MB 0,04
Chrome (Cr) mgkg MB <0,2
Fer (Fe) mgkg MB 2,6
Cuivre (Cu) mgkg MB 1
Manganése (Mn) mgkg MB 0,51
Nicke! (Ni) mg/kg MB <0,2
Mercure (Hg) mg/kg MB <0,005
Sélénium (Se) mg/kg MB <0,2
Zinc (Zn) mgkg MB 1,6
Préparation d'échantillon
N° d'échantillon 12-097902-14
Désignation d'échantillon Jardin 9 tomate
Paraméire Unité LQ
Masse séche /100 g MB 7.3
Eau /100 g MB 93
Page 8 de 9
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Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabesuf

Tél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

Commande n°.: _%04062-3 ~ Date _30.1 1.2012

Ne rapport d'essai  UPA12-010928-4

Commentaire des résultats :
Cyanures : résultats sur matiére séche obtenus par calcul.

OS : Originalsubstanz (matiére brute)

Méthode Norme

Masse séche / eau dans les viandes el dérivés ASU L 06.00-3(A) Produktanalytik Altenberge

Métaux/ élémenls dans aliments (ICP-OES/ ICP-MS) 1SO 11885 /150 172942 Umweltanalytik Wa'ldorf

Cyanures libres et totaux - Méth. interne CN flux V1 selon ISO 17380(A) Umweltanalytix Altenberge

MB Matigres brutes w
MS Matiéres séches J

Ce rapport d’essai remplace le rapport d’essai UPA12-010928-3 du 14.11.2012.

David Hardy
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

La‘\‘wralcfée \-z#ESﬁLING 3 Avenue de Norvége, ZA de Courtaboeuf, 91140 Interlocuteur: David Hardy
e Ligne directe: 133 164 47-6566
ICF Enwronnernent E-Mall: iy
Madame Elodie Damon @wessling.fr
Domaine du petit Arbois Bat. Laennec BP
78
13545 Aix en Provence
AIX/12/085 IR BRGM St Félix/COR1
Prélévement 09/08/2012
N° rapport d'essai  UPA12-010931-3 Commande n°.: UPA-04093-12 Date  30.11.2012

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a 'essai, sous réserve du flaconnage regu (hors flaconnage Wessling), du respect des

conditions de conservation des échantilions jusqu'au laboratoire d'analyses et du temps imparti entre le prélevement et I'analyse préconisé dans les normes
suivies.

Les méthodes couvertes par l'accréditation EN ISO 17025 sont marguées d'un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Le site WESSLING de Paris n'est pas couvert par laccréditation ISO 17025.

Les résullals obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque. La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur
vwwe.cofrac.fr pour les résultats accrédilés par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par les laboratoires allemands, hongrois et polonais sont accrédités respectivement par le DAKKS D-PL-14162-01-00, le NAT-1-1009/2012
et le PCA Nr AB 918,

Ces documents d'accrédilation sont disponibles sur demande. Ce rapport d'essai ne peut-&tre repreduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des
laboratoires WESSLING (EN 18O 17025)
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeauf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'es_sai @12-0@1-3 - _ Comﬂande ne.: UPA;CMDBS-E %te 30.11@12 B

Informations sur les échantillons

Echantillon-n® 12-098765-01 12-098765-02 12-098765-03

Date de réception: 10.08.2012 10.08.2012 10.08.2012

Désignation Jardin 6 Tomate Jardin 6 Salade du |Jardin 6 Carotte
du 09/08/12 09/08/12 du 09/08/12

Type d'échantillons: Plantes Plantes Plantes

Récipient: 1 sachet 1 sachet 1 sachet

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 10.08.2012 10.08.2012 10.08.2012

Fin des analyses: 05.09.2012 05.09.2012 05.09.2012

Résultats d'analyse

Préparation d'échantillon

N° d'échantillon

12-098765-01

12-098765-02

12-098765-03

Désignation d'échantillon

Jardin 6 Tomate

Jardin 6 Salade

Jardin 6 Carotte

du 09/08/12 du 09/08/12 du 09/08/12
Paramétre Unité LQ
Eau g/100 g MB 92,7 89,2 85,6
Masse séche g/100gMB 0,1 7.3 10,8 14,4
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai UPA12-010931-3

jomm_ande n°.: UPA;O40931 2

Date  30.11.2012

Métaux
N° d'échantillon 12-098765-01 12-098765-02 12-098765-03
Désignation d'échantilion Jardin 6 Tomate |Jardin 6 Salade |Jardin 6 Carotte
du 09/08/12 du 09/08/12 du 09/08/12
Parametre Unité La
Antimoine (Sb) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Arsenic (As) mgkg MB <0,1 0,54 <0,1
Baryum (Ba) mg/kg MB <0,2 1,4 3
Plomb (Pb) mg/kg MB <0,02 1,1 0,14
Cadmium (Cd) mgkg MB 0,02 0,12 0,04
Chrome (Cr) mgkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Fer (Fe) mg/kg MB 2,4 160 20
Cuivre (Cu) mgkg MB 0,74 1,8 0,91
Manganese (Mn) mg/kg MB 0,76 28 2.4
Nickel (Ni) mg/kg MB <0,2 0,3 <0,2
Sélénium (Se) mgkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Zinc (Zn) mgkg MB 1,6 8.8 3
Mercure (Hg) mgkg MB <0,005 0,01 0,005
Paramétres globaux / Indices
N° d'échantillon 12-098765-01 12-098765-02 12-098765-03
Désignation d'échantilion Jardin 6 Tomate |Jardin 6 Salade |Jardin 6 Carotte
du 09/08/12 du 09/08/12 du 09/08/12
Paramélre Unité LQ
Cyanures totaux (CN) mgkgMS 0,1 4,38 -/- 2,5
0S_Cyanures totaux (CN) mgkgMB 0,1 0,32 <0,5 0,36
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-010931-3 Commande n°.: UPA-04093-12 Date 30.11.2012

Commentaires des résultats :
Cyanures : résultats sur matiére séche obtenus par calcul.
OS : Originalsubstanz (matiére brute)

Méthode Norme

Métaux / &léments dans alimenls (ICP-OES/ ICP-MS) ISO 11885 /150 17224-2(A) Uneeitanalytix Altenberge
Mearcure dans les alments (SAA avec four a graphite) DIN EN 13805; ASU L 00.00-19 Umweltanalytik Altenberge
Cyanures libres et lotaux - Méth. interne CN flux V1 selon ISO 17380(A) Uniweltanalytik Atenberge
Masse séche/ eau dans les viandes el dénvés ASU L 06.00-3(A) Produktanalytik Atenberge
MB Matiéres brutes

MS Matieres séches

Ce rapport d'essai remplace le rapport d'essai UPA12-010931-2 du 30.11.2012.

David Hardy
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

Laboratoire WESSLING, 3 Avenue da Norvaqe, ZA da Courlabosul, 91140 Interlocuteur: David Hardy
Villeben-Sur-Yvelle

y Ligne directe: +33 164 47-6566
ICF Environnement E-Mail: o Hrdly
Madame Rozenn CORRE @wassling.fr
Domaine du petit Arbois Bat. Laennec BP
78
13545 Aix en Provence
AIX/12/085 IR - BRGM St Félix/COR1
prélévement du 22/08/2012
N° rapport dessai  UPA12-011172-2 Commande n°.. UPA-04279-12 Date  30.11.2012

Les résullals ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'essal, sous réserve du flaconnage regu (hors flaconnage Wessling), du respect des

conditions de conservation des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses et du temps imparti entre le prélévement et I'analyse préconisé dans les normes

Les méthodes couvertes par l'accréditation EN ISO 17025 sont marquées d'un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Le site WESSLING de Paris n'est pas couvert par l'accréditation 1ISO 17025.

Les résultats oblenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque. La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur
www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par les laboratoires allemands, hongrois et polonais sont accrédités respectivement par le DAKKS D-PL-14162-01-00, le NAT-1-1009/2012
et le PCA Nr AB 918.

Ces documents d'accréditation sont disponibles sur demande. Ce rapport d'essai ne peut-étre reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisalion des
laboratoires WESSLING (EN ISO 17025)
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabesuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essali UPA12-011172-2

Informations sur les échantillons

- Comm_emde n°.. UPA-(E279-1L

Echantillon-n® 12-105412-01
Date de réception: 24.08.2012
Désignation J14 Tomate
Type d'échantillons: Nourriture
Récipient: 1 sachet
Nombre de récipients: 1

Début des analyses: 24.08.2012
Fin des analyses: 05.09.2012

Résultats d'analyse

N° d'échantillon 12-105412-01
Désignation d'échantillon J14 Tomate
Parametre Unité LQ
Antimoine (Sb) mg/kg MB <0,2
Arsenic (As) mg/kg MB <0,1
Baryum (Ba) mg/kg MB <0,2
Plomb (Pb) mgkg MB 0,16
Cadmium (Cd) mg/kg MB 0,08
Chrome (Cr) mgkg MB 0,21
Fer (Fe) mgkg MB 4,2
Cuivre (Cu) mgkg MB 0,91
Manganése (Mn) mg/kg MB 0,66
Nickel (Ni) mg/kg MB <0,2
Mercure (Hg) mg/kg MB <0,005
Sélénium (Se) mgkg MB <0,2
Zinc (Zn) mgkg MB 27
Page 2 de 4
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SARL au capital d2 50 917,20 €
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

b rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-011172-2

Paramétres globaux / Indices

Commande n°.:£A-U4279-1i

N° d'échantillon 12-105412-01

Désignation d'échantillon J14 Tomate

Parametre Unité LQ

Cyanures totaux (CN) mg/kg MS -/

OS_Cyanures totaux (CN) mgkg MB <0,4

Préparation d'échantillon

N° d'échantillon 12-105412-01

Désignation d'échantillon J14 Tomate

Parametre Unité La

Masse seche g/100 g MB 6,3

Eau g/100 g MB 94
Page 3 de 4
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai UPA12-011172-2 Commande n°.: UPA-04279-12 Date J0.11.201 2

Commentaires des résultats :
Cyanures : résultats sur matiére séche obtenus par calcul
OS : Originalsubstanz (matiére brute)

Méthode Norme

Cyanures libres el totaux - Méth. interne CN fiux V1 selon 1SO 17380(A) Umiwe'tanalytik Altenberge
Masse séche / eau dans les viandes el dérivés ASU L 06.00-3(A) Produktanalytix Altenberge
Métaux / é'éments dans aliments (ICP-OES / ICP-MS) I1SO 11885/ 1SO 17224-2(A) Unreettanalytk Hannover
MB Matiéres brutes

MS Matiéres séches

Ce rapport d’essai remplace le rapport d’essai UPA12-011172-1 du 13.09.2012.

David Hardy
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== WESSLING

Lahoratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

Laboratoire WESSLING, 3 Avenue de Norvége, ZA de Courlaboeuf, 91140 Interlocuteur: David Hardy
Villebon-Sur-Yvette

. Ligne directe: +33 164 47-6566
ICF Environnement E-Mail d.tiaidy
Madame Rozenn CORRE @wessling.fr
Domaine du petit Arbois Béat. Laennec BP
78

13545 Aix en Provence

AIX/i2/085 IR/Analyses complémentaires/COR1
prélevement du 07/08/2012

N° rapport dessai  UPA12-012401-2 Commande n°.: UPA-04043-12 Date 30.11.2012

Les résultats ne se rapportent gu'aux échantillons soumis 4 l'essai, sous réserve du flaconnage regu (hors flaconnage Wessling), du respect des

conditions de conservation des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses et du temps imparli entre le préléevement et I'analyse préconise dans les normes

Les méthodes couvertes par laccréditation EN 1SO 17025 sont marquées d'un A dans le lableau récapitulalif en fin de rapport au niveau des normes.

Le site WESSLING de Paris n'est pas couvert par l'accréditation 1ISO 17025.

Les résullats obtenus par ces méthodes sont accrédités saul avis contraire en remarque. La portée d'accréditation COFRAC n®1-1364 essais est disponible sur
vevnw.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par les laboratoires allemands, hongrois et polonais sont accrédités respectivement par le DAKKS D-PL-14162-01-00, le NAT-1-1009/2012
etle PCA Nr AB 918.

Ces documents d'accréditation sont disponibles sur demande. Ce rapport d'essai ne peut-étre reproduil que sous son intégralité el avec 'autorisation des
laboratoires WESSLING (EN 1SO 17025)
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai UPA12-01 2401-2

Informations sur les échantillons

Commande n°.: UPA-04043-12

Echantillon-n°® 12-097358-10 12-097358-11

Date de réception: 08.08.2012 08.08.2012

Désignation J10 Carotte du J10 Tomate du
07/08/12 07/08/12

Type d'échantillons: Nourriture Nourriture

Récipient: 1 sachet 1 sachet

Nombre de récipients: 1 1

Début des analyses: 27.09.2012 27.09.2012

Fin des analyses: 08.10.2012 08.10.2012

Résultats d'analyse

Ne° d'échantillon 12-097358-10 12-097358-11
- i g J10 Carotte du J10 Tomate du
Désignation d'échantillon 07/08/12 07/08/12
Paramatre Unité LQ
Cyanures totaux (CN) mgkgMS 0,1 2,68 -I-
0OS_Cyanures totaux (CN) mgkgMB 0,1 0,4 <0,4
Page 2 de 3

Date  30.11.2012
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= WESSLING

Lahoratoires WESSLING

5rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N°® rapport d'essai  UPA12-012401-2 - Commande n°.: UPA-04043-12

Commentaire des résultats :
Cyanures : les résultats sur matiére séche sont obtenus par calcul.

0OS : Originalsubstanz (matiére brute)

Méthode Norme

Cyanures libres et totaux - Méth. interna CN flux V1 selon ISO 17380(A)

Date  30.11.2012

Umveltanalytik Altenberge

MB Matiéres brutes

MS Malieéres séches

Ce rapport d'essai remplace le rapport d'essai UPA12-012401-1 du 08.10.2012.

David Hardy

tents
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

tisgx\'-‘asﬂ'ng 5 ruedo |a Terre do Feu Les Uls, 91978 Courtabosuf Interlocuteur: David Hardy

. Ligne directe: +33 164 47-6566
ICF Environnement E-Mail: d.hatdy
Madame Rozenn CORRE @wessling.fr
Domaine du petit Arbois Béat. Laennec BP
78

13545 Aix en Provence

AIX 12085 IR - BRGM St Félix
Préléevement du 25/09/2012 ), /0 e ALl ENG

U A P | ]

\ ) A
L

N° rapport d'essai  UPA12-012494-1 Commande n°.: UPA-05466-12 Date  09.10.2012

Page 1de7

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis al'essai, sous réserve du flaconnage regu (hors flaconnage Wessling), du respect des

conditions de conservalion des échantillons jusqu'au laboraloire d'analyses et du temps imparti entre le prélévement et |'analyse préconisé dans les normes
suivies.

Les méthodes couvertes par I'accréditation EN 1SO 17025 sont marquées d'un A dans |e tableau récapilulalif en fin de rapport au niveau des normes.

Le site WESSLING de Paris n'est pas couvert par I'accréditation 1SO 17025.

Les résullals obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque. La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur
www.cofrac.fr

pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon. Les essais effectués par les laboraloires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le
numeéro

D-PL-14162-01-00 (vaww.as.dakks.de). Ce rapport d'essai ne peut-étre reproduit que sous son intégralilé et avec I'autorisation des |aboraloites: WESBLING (EN
150 17025) RCS Vienne 423 257 542 - APE 71208



== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (01 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA1 2-012494-1 Commande n°.: UPA-05466-12 Date 09.10.2012

Informations sur les échantillons

Echantillon-n® 12-122873-01 12-122873-02 12-122873-03

Date de réception: 27.09.2012 27.09.2012 27.09.2012

Désiariation J15 Radis Pomme 1 Palligre  |Pomme 2 Palliére
9 25/09/12 pm 25/09/12 pm 2509112 pm

Type d'échantillons: Nourriture Nourriture Nourriture

1 sachet 380 g 1 sachet 1430 g 1 sachet 1175 g

Récipient:

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 27.09.2012 27.09.2012 27.09.2012
Fin des analyses: 09.10.2012 09.10.2012 09.10.2012

Résultats d'analyse

N° d'échantillon 12-122873-01 12-122873-02 12-122873-03
J15 Radis Pomme 1 Pomme 2
Désignation d'échantillon 2510912 pm Palliére 25/09/12 |Palliére 25/09/12
pm pm
Parameétre Unité LQ
Antimoine (Sb) mglkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Arsenic (As) mgkg MB <01 <0,1 <0,1
Baryum (Ba) makg MB 52 06 0,5
Plomb (Pb) mg/kg MB 0,96 0,07 0,08
Cadmium (Cd) mg/kg MB 0,02 <0,01 <0,01
Chrome (Cr) mgkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Fer (Fe) mgkg MB 15 3:3 35
Cuivre (Cu) mgkg MB <0,2 0,48 047
Manganese (Mn) mg/kg MB 0,92 0,73 0,45
Nickel (Ni) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Mercure (Hg) mgkg MB <0,005 <0,005 <0,005
Sélénium (Se) mgfkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Zinc (Zn) mgkg MB 24 <1 <1
Page2de 7

SARL au capitzl de 60917.20 €
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-012494-1

Préparation d'échantillon

Commande n°.:

UPA-05466-12

Date  09.10.2012

N° d'échantillon 12-122873-01 12-122873-02 12-122873-03
J15 Radis Pomme 1 Pomme 2

Désignation d'échantillon 25/09/12 pm Palliére 25/09/12 |Palliére 25/09/12

pm pm

Paramétre Unité LQ

Masse séche g/ 100 gMB 0,1 6,3 20 17

Eau g/100 g MB 94 80 83

Page3de7
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre

de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf
Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai

UPA12-012494-1

Informations sur les échantillons

Commande n®..

UPA-05466-12

Date  09.10.2012

12-122873-056

12-122873-06

Echantillon-n® 12-122873-04
Date de réception: 27.09.2012 27.09.2012 27.09.2012
Pomme 3 Palligre  |Pomme JP Pomme Gravailléere
Désignation 25/09/12 pm Gravalllére 25/09/12 pm
25/09/12 pm
Nourriture Nourriture Nourriture

Type d'échantillons:

1 sachet 1395 g

1 sachet 1265 g

1 sachet 1170 g

Récipient:

Nombre de récipients: 1 1 1

Début des analyses: 27.09.2012 27.09.2012 27.09.2012
Fin des analyses: 09.10.2012 09.10.2012 09.10.2012

Résultats d'analyse

N° d'échantillon 12-122873-04 12-122873-05 12-122873-06
Pomme 3 Pomme JP Pomme
Désignation d'échantillon Palliére 25/09/12 |Gravaillére Gravaillére
pm 25/09/12 pm 25/09/12 pm
Parametre Unité LQ
Antimoine (Sb) makg MB <0,2 <0,2 <0,2
Arsenic (As) mgkg MB <0,1 <0,1 <0,1
Baryum (Ba) mg/kg MB 1.8 0,32 0,45
Plomb (Pb) mgkg MB <0,02 <0,02 <0,02
Cadmium (Cd) mgkg MB <0,01 <0,01 <0,01
Chrome (Cr) mgkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Fer (Fe) mgkg MB 1.6 0,7 1,1
Cuivre (Cu) mgkg MB 0,82 043 0,44
Manganése (Mn) mg/kg MB 0,55 0,23 0,48
Nickel (Ni) mgkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Mercure (Hg) mgkg MB <0,005 <0,005 <0,005
Sélénium (Se) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Zinc (Zn) ma/kg MB <1 <1 <1
Page4 de7

SARL au capital de 50 917,20 €
RCS Vienne 423 267 542 - APE 71208



IESSLING

Laboratoires WESSLING

b5 rue de lz Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtaboeuf

Tél, +33 (0} 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
laho. paris@wessling. fr

UPA12.012494-1 Commande n®.: UPA-05466-12 Date  09.10.2012

N° rapport d'essai

Préparation d'échantillon

N° d'échantifon

12-122873-04

12-122873-05

12-122873-06

Désignation d*échantillon

Pomine 3
Palliére 25/08/12
pm

Pomme JP
Gravaillére
25/09/12 pm

Pomme
Gravaillére
25109112 pm

Paramétre Unité .GY

Masse séche gM00gMB 0,1 25 17 i9

Eau /100 g MB 75 83 81
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IESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (D)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@waessling.fr

N° rapport d'essai

UPA12-012494-1

Informations sur les échantillons

Commanden®.: UPA-05466-12

Echantillon-n®

12-122873-07

Date de réception:

27.09.2012

Jus de pomme

Désignation 25/09/12 pm
Type d'échantilfons: Nourriture
Récipient: 151
Nombre de ré-cipienis: 1

Début des analyses; 27.09.2012
Fin des analyses: 09.10.2012

Résultats d'analyse

N° d'échantilon 12.122873-07
Désignation d'échantillon ‘21;50;?2";:1"19
Paramétre Unité LQ
Antimoine (Sb) mg/kg MB <0,2
Arsenic (As) mgkg MB <0,1
Baryum (Ba) mgkg MB <0,2
Piomb (Pb) makg MB 0,04
Cadmium {Cd) mgkg MB <0,01
Chrome (Cr) mgkg MB <0,2
Fer (Fe} mgkg MB 1
Cuivre (Cu) mgkgMB 0,54
Manganése (Mn) mgkgMB 0,37
Nickel {Ni) mgkgMB <0,2
Mercure {Hg) mg'kg MB <0,005
Séiénium (Se) mgkg MB <0,2
Zine (Zn) makg MB <1
Page6de 7
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Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabosuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 f Fax +33 ()1 644765 89
labe.paris@wessling.fr

N°®rapport d'essal  UPA12-012494-1 Commande n®.: UPA-05466-12 Date  09.10.2012

Les seuils sont susceptibles d'étre augmentés en fonction de la nature chimique de ta matrice.

Méthode Norme

Masse séche f eau dans les viandes et dérivés ASUL 060034 Produkianalytik Altenberge
Mélaux/ éléments dans aiments (ICP-OES /ICP-MS) 150 1729424 Urnwellanalytk Hannover
MB Matigres brutes

Bav TRy

Directgu% site
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= WESSLING

Lahoratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

I‘}a‘?ohralciée \.'4\‘(E§ﬁLIHG 3 Avenue de Morvége, ZA ds Courtaboaul, 91140 Interlocuteur: David Hardy
FeenBurTREE Ligne directe: +33 164 47-6566
ICF Environnement E-Mail: d.hardy

Madame Rozenn CORRE @wessling.fr
Domaine du petit Arbois Bét. Laennec BP

78

13545 Aix en Provence

AIX 12085 IR - BRGM St Félix/COR1

Prélévement du 25/09/2012

Ne rapport d'essai  UPA12-014718-3 Commande n°.: UPA-05465-12 Date  30.11.2012

Les résullals ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'essal, sous réserve du flaconnage regu (hors flaconnage Wessling), du respect des

conditions de conservalion des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses et du temps imparti entre le prélevement et 'analyse préconisé dans les normes

Les méthodes couvertes par l'accréditation EN ISO 17025 sont marquées d'un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Le site WESSLING de Paris n'est pas couvert par l'accréditation 1ISO 17025.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque. La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur
www.cofrac.{r pour les résullats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par les laboratoires allemands, hongrois et polonais sont accrédilés respectivement par le DAKKS D-PL-14162-01-00, le NAT-1-1009/2012
el le PCA Nr AB 918.

Ces documents d'accréditation sont disponibles sur demande. Ce rapport d'essai ne peut-étre reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des
laboratoires WESSLING (EN 1SO 17025)
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

_N° rapport d'eﬁsai EPM 2_21 4718-3

700mmande n.: UEA-D§165-1 2

Informations sur les échantillons

7Dale - 3011 2012

Echantillon-n® 12-122896-01 12-122896-02 12-122896-03

Date de réception: 27.09.2012 27.09.2012 27.09.2012

Désignation oeufs - P - oeufs - La Mine - |oeufs - C -
25/09/12 25/09/112 25/09/12

Type d'échantillons: Nourriture Nourriture Nourrilure

Récipient: 5 5 5

Nombre de récipients: 5 3] 5

Début des analyses: 27.09.2012 27.09.2012 27.09.2012

Fin des analyses: 25.10.2012 25.10.2012 25.10.2012

Résultats d'analyse

Ne° d'échantillon 12-122896-01 12-122896-02 12-122896-03
Bgsignation ddchiantiiion g;;:;{zp ] L ;:lgsg;éa e g5el|.[1)fgs“-20 -
Paramétre Unité LQ
Antimoine (Sb) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Arsenic (As) mg/kg MB <0,1 <0,2 <01
Baryum (Ba) mg/kg MB 0,56 1.4 1.1
Plomb (Pb) mgkg MB <0,02 0,15 0,16
Cadmium (Cd) mg/kg MB <0,01 <0,01 <0,01
Chrome (Cr) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Fer (Fe) mg/kg MB 19 26 17
Cuivre (Cu) mg/kg MB 0,58 0,89 0,59
Manganése (Mn) ma/kg MB 0,42 03 0,37
Nickel (Ni) mgkg MB <0,2 <0,2 <0,2
Mercure (Hg) mg/kg MB <0,005 <0,005 <0,005
Sélénium (Se) mg/kg MB <0,2 <0,2 0,21
Zinc (Zn) mg/kg MB 9 11 8,3
Paramétres globaux / Indices
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SARL au capital de 50917,20 €
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

_N° rapport d'essai  UPA12-014718-3

C_oﬂmandgf’.: UP_A-05465-12

_Date 730.1 1_.201 2

N° d'échantillon

12-122896-01

12-122896-02

o . 4z ” oeufs - P - oeufs - La Mine

Désignation d'échantillon 25/09/12 - 95/09/12

Parametre Unité LQ

Cyanures totaux (CN) mg/kg MS 1,5 1,4

0S_Cyanures totaux (CN) mg/kg MB 04 0,4
|

Préparation d'échantillon

N® d'échantillon 12-122896-01 12-122896-02 12-122896-03

. . i P oeufs - P - oeufs - La Mine |oeufs - C -

DEsatan 4 el lon 25/09/12 - 25/00/12 25/09/12

Paramétre Unité La

Masse séche @¢/100 g MB 26 28 25

Eau g/100 g MB 74 72 75
|
|
|
!
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis
91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89

labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai UPA12-014718-3

Informations sur les échantillons

gqmmajde n°.: UPA£546512

Date  30.11.2012

Echantillon-n® 12-122896-04 12-122896-05 12-122896-06

Date de réception: 27.09.2012 27.09.2012 27.09.2012

Désignation oeufs - L - oeufs - G - Vigre Témoin -
25/09/12 25/09/12 25/09/12

Type d'échantillons: Nourriture Nourriture Nourriture

Récipient: 5 5 1

Nombre de récipients: 5 5 1

Début des analyses: 27.09.2012 27.09.2012 27.09.2012

Fin des analyses: 25.10.2012 25.10.2012 25.10.2012

Résultats d'analyse

N° d'échantillon 12-122896-04 12-122896-05 12-122896-06
Digslgiatian digchantiiion :::L(;fssf{zl- ) 253;331-26 ] g;?or;HTzémom -
Parameétre Unité LQ
Antimoine (Sb) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Arsenic (As) mg/kg MB <0,1 <0,1 <0,2
Baryum (Ba) mg/kg MB 1,1 0,63 0,3
Plomb (Pb) mg/kg MB 0,08 0,06 <0,02
Cadmium (Cd) mgkg MB <0,01 <0,01 <0,01
Chrome (Cr) mg/kg MB <0,2 <0,2 <0,2
Fer (Fe) mg/kg MB 29 21 2,3
Cuivre (Cu) mg/kg MB 1 0,63 0,79
Mangangése (Mn) mgkg MB 0,57 0,54 0,98
Nickel (Ni) mgkg MB <0,2 <0,2 <02
Mercure (Hg) mgkg MB <0,005 <0,005 <0,005
Sélénium (Se) mg/kg MB <0,2 0,21 <0,2
Zinc (Zn) mg/kg MB 14 9,1 0,54
Préparation d'échantillon
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtaboeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA1 2-014718-3

Commande n°.: UPA-05465-12 Date  30.11.2012

N° d'échantillon 12-122896-04 12-122896-05 12-122896-08
i . % : oeufs - L - oeufs - G - Vigre Témoin -
Dessitation diddiintiion 25/09/12 25/09/12 25/09/12
Paramelre Unité LQ
Masse séche g/100 g MB 28 27 16
Eau ¢/100 g MB 72 73 84
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essali

UPA12-014718-3

Informations sur les échantillons

) Commande n°.: UPA-054_65~12

Echantillon-n® 12-122896-07

Date de réception: 27.09.2012

Désignation Vigre Coumessas
- 25/09/12

Type d'échantillons: Nourriture

Récipient: 1

Nombre de récipients: 1

Début des analyses: 27.09.2012

Fin des analyses: 25.10.2012

Résultats d'analyse

N° d'échantillon 12-122896-07

Vigre
Désignation d'échantillon Coumessas -

25/09/12
Paramétre Unité LQ
Antimoine (Sh) mg/kg MB <0,2
Arsenic (As) mg/ka MB <0,1
Baryum (Ba) mg/kg MB <0,2
Plomb (Pb) mg/kg MB 0,56
Cadmium (Cd) mgkg MB <0,01
Chrome (Cr) mg/kg MB <0,2
Fer (Fe) mg/kg MB 12
Cuivre (Cu) mg/kg MB 1,1
Manganése (Mn) mg/kg MB 2,3
Nickel (Niy mgkg MB <0,2
Mercure (Hg) mg/kg MB <0,005
Sélénium (Se) mg/kg MB <0,2
Zinc (Zn) mg/kg MB <
Préparation d'échantillon
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabeeuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai UPA12-014718-3 ) Commande n°.: UPA-05465-12 ~ Date 30.11.2012
N° d'échantillon 12-122896-07
Vigre \
Désignation d'échantillon Coumessas -
25/09/12
Parametre Unité LQ
Masse séche g/100 g MB 22
Eau g/100 g MB 78
|
|
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38/ Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapportd'essai  UPA12-01 4718-3 Commange n®.: UPA-05465-12 B B Date 30.11.2012

Les seuils sont susceptibles d’étre augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Commentaires des résultats :
Cyanures : résultats sur matiére seche obtenus par calcul
0OS : Originalsubstanz (matiére brute)

Méthode Norme

Cyanures libres et totaux - Méth. interne CN flux V1 selon ISO 17380(A) Umweltanalytik Altenberge

Wasse séche / eau dans les viandas el dérivés ASU L 06.00-3(A) Produktanalytik Altenberga

Métaux / éléments dans aliments (ICP-QES / ICP-MS) ISO 11885/1S0 17294-2(A) Umweltanalytik Hannover

MB ] Matiéres brutes

L1

MS | Matiéres séches

Ce rapport d'essai remplace le rapport d'essai UPA12-014718-2 du 15.11.2012,

David Hardy
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RECW Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

it 91978 Courtabeeuf

I_e - ? JAN fowid Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

Laboratoire WESSLING, 3 Averue de Norvéas, ZA da Courtataeuf, 91140 Interlocuteur: David Hardy
Villeban-Sur-Yvette

. Ligne directe: +33 164 47-6566
ICF Environnement £-Mail by
Madame Rozenn CORRE @wessling.fr
Domaine du petit Arbois Béat. Laennec BP
78
13545 Aix en Provence
Projet CEVENNES
AIX 23085 IR
préléevement du 28/11/2012
N° rapport d'essai UPA12-016553-2 Commande n°.: UPA-06808-12 Date 21.12.2012

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'essai, sous réserve du flaconnage regu (hors flaconnage Wessling), du respect des

conditions de conservalion des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses et du temps imparti entre le prélévement el I'analyse préconisé dans les normes
stives.

Les mélhodes couvertes par I'accréditation EN ISO 17025 sont marquées d'un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Le site WESSLING de Paris n'est pas couvert par I'accréditation 1SO 17025.
Les résullals obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque. La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur

vvww.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.
Les essais effectués par les laboralcires allemands, hongrois et polonais sont accrédités respectivement par le DAKKS D-PL-14162-01-00, le NAT-1-1009/2012

elle PCA Nr AB 918.
Ces documents d'accréditation sont disponibles sur demande. Ce rapport d'essai ne peut-étre reproduit que sous son intéaralité et avec I'autorisation des

|aboratoires WESSLING (EN ISO 17025)
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== WESSLING

Laboratoires WESSLING
5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0}1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-016553-2

Informations sur les échantillons

Commande n°.:

UPA-06808-12

Echantillon-n®

12-156404-01

12-156404-02

Date de réception: 30.11.2012 30.11.2012
Diésiaration Miel Clairant Miel Panissiere
g 2811112 28/11/12
Nourriture Nourriture

Type d'échantillons:

111759+ 1f70

1f1130g+ 1173

Récipient:
g g
Nombre de récipients: 2 Z
Début des analyses: 30.11.2012 30.11.2012
Fin des analyses: 21.12.2012 21.12.2012

Résultats d'analyse

N° d'échantillon 12-156404-01 12-156404-02
Désignation d'échantillon l’2\'ISiﬁII1(i‘,1|2a.irant gi‘,e;l;e;nissiére
Paramétre Unité LQ
Antimoine (Sb) mg/kg MB <01 <01
Arsenic (As) mg/kg MB <0,1 <01
Baryum (Ba) — mg/kg MB 0.2 0,5
Plomb (Pb) mg/kg MB <0,2 <0,2
Cadmium (Cd) mgkg MB <0,01 <0,01
Chrome (Cr) mghkg MB <0,1 <0,1
Fer (Fe) - mg/kg MB 1 06
Cuivre (Cu) il mg/kg MB 1 0.1
Manganése (Mn) _.- ma/kg MB 23 1.9
Nickel (Ni) mgkg MB <01 <0,1
Mercure (Hg@) mg/kg MB <0,01 <0,01
Sélénium (Se) mag/kg MB <0,05 <0,05
Zinc (Zn) P mghkg MB 0,7 0,6
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= WESSLING

Laboratoires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Les Ulis

91978 Courtabceuf

Tél. +33 (0)1 644765 38 / Fax +33 (0)1 644765 89
labo.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai UPA12-016553-2 Commande n°.: UPA-06808-12 Date 21.12.2012

Analyse physique

N° d'échantillon 12-156404-01 12-156404-02

; - s , Miel Clairant Miel Panissiére
Désignation d'échantillon 2811112 28111112
Paramétre Unité La
Teneur en eau g/100 g MB 17,2 17,8

Parameétres globaux/ Indices

N° d'échantillon 12-156404-01 12-156404-02
s ; ; : Miel Clairant Miel Panissiére
Désignation d'échantillon 2811112 2811112
Parameétre Unité LQ
Cyanures totaux (CN) mgkgMS 0,1 2.1 1,2
0S_Cyanures totaux (CN) mgkgMB 0,1 0,36 0,21
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WESSLING

Laboratcires WESSLING

5 rue de la Terre de Feu, Las Ulis

91978 Courtabeauf

Tél. +33 {0)1 644765 38 / Fax +33 (0}1 644765 82
laho.paris@wessling.fr

N° rapport d'essai  UPA12-016553-2 Commande n®.; UPA-06808-12 Date 21.12,2012

Les seuils sont susceptibles d'étre augmentés en fonction de la nature chimigue de la matrice.

Méthode Norme

Cyanures libres et {otaux - Méth, inteme CN fux V1 selon 150 17380(A) Umwellanahytk Altenberge
Eau dans le mie! {par réfractométie) ASUL 40008-2(A) Produklanalytik Atenberge
Kiétaux/ Bléments dans abmenls (ICP-CES /ICPMS) ISO 11885110 17284-2(A) Produkianalytk Budapesl
M8 Maliéres brules

M Maliéres séches

David Hardy
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